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La infeccion por el virus SARS-CoV-2

El virus SARS-Cov-2 se transmite mediante las gotas de saliva, particulas liquidas o aerosoles
que una persona infectada expulsa a través de la nariz o0 boca cuando tose, estornuda, reso-
pla, canta o habla en voz alta. El virus puede entrar en el sujeto sano vehiculizado por esas
goticulas a través de las mucosas de la nariz, la boca o los ojos. El contagio entre personas
esta muy relacionado con la proximidad fisica (distancia inferior a 1 metro), el tiempo de per-
manencia juntos y la ventilacién de la estancia donde se encuentren el infectado y el sano.

El virus también se puede transmitir a través de objetos o fomites infectados por el estornudo
o tos de una persona infectada, pudiendo permanecer de 48 a 96 horas en superficies inani-
madas como el metal, cristal o plastico (ecdégrafos). Una persona sana se puede infectar si
toca un objeto contaminado y luego se toca los 0jos o la hariz sin haberse lavado las manos.
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Para evitar el contagio interpersonal se recomienda mantener una distancia interpersonal su-
perior a 1,5 metros, la mascarilla cubre boca y nariz, las gafas y el lavado de manos con agua
y jabon y/o solucién-gel hidroalcohdlica.

La exploracion ecografica es una actividad de riesgo para el contagio del SARS-CoV-2. Por un
lado, es imposible mantener la distancia interpersonal entre el paciente y el facultativo, la
duracion de la exploracion, en ocasiones, es superior a 15 minutos y las salas de ecografias no
suelen tener ventana por lo que no se puede garantizar la ventilacion. Ademas, la propia ex-
ploracion obliga a que el paciente haga inspiraciones y espiraciones profundas, aumentando
la cantidad de goticulas o aerosoles exhalados.

Por todo lo anteriormente expuesto, para realizar cualquier exploracion o actividad invasiva
guiada con ecografia hay que proteger tanto a los pacientes como a los profesionales que rea-
lizan la exploracién. Durante la pandemia todo paciente debe ser considerado como posible
infectado por SARS-CoV-2.

La siguiente guia se ha elaborado siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanita-
rias, de las asociaciones internacionales y de la Sociedad Espaiola de Ultrasonidos [1] [2] [3]
[4]. Aunque esta especificamente dirigida a la situaciéon de pandemia COVID, estas indicacio-
nes son perfectamente aplicables a cualquier otra situacion de infeccién contagiosa por via
respiratoria, como p.ej la gripe.

Las agendas de trabajo

La actividad ecografica ha estado practicamente suspendida durante los meses mas duros de
la pandemia. Para reanudar la actividad ecografica de forma progresiva y adaptada a la situa-
cion epidemiologica y a las directrices de las autoridades sanitarias es necesario que reorgani-
cemos las agendas de trabajo, de manera que establezcamos exploraciones prioritarias y no
prioritarias. Ademas, debemos aumentar el tiempo entre exploraciones, aumentar el tiempo
entre exploraciones para limpiar y preparar el material para el siguiente paciente y reducir el
numero de estudios para implementar las medidas de seguridad e higiene necesarias en las
circunstancias actuales.

Indicacion de exploraciones

Como hemos comentado, hay que establecer prioridades en las solicitudes de ecografia (Ta-
bla 1). Las exploraciones no esenciales deben ser retrasadas o anuladas por el facultativo soli-
citante para minimizar la exposicién de grupos de riesgo a una potencial infeccién por SARS-
CoV-2. Los facultativos de la unidad de ecografia e intervencionismo podran modificar la prio-
ridad de las exploraciones tras contactar con el médico solicitante debiendo quedar reflejado
este hecho y los motivos en la historia clinica del paciente.
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Tabla 1: Prioridades a establecer en las solicitudes de ecografias

La exploracién ecografica nefrologica en situacion de pandemia

de Sars-Cov-2

Prioritarias

No prioritarias

RIfi6n nativo

RiA6n nativo

Fracaso renal agudo

Deterioro inexplicado de funcion renal

Fiebre, deterioro de FR o dolor lumbar en pacientes litiasicos
Fiebre en poliquistico

Hematuria macroscopica

Alto grado de sospecha de EAR

Simulacro de biopsia inaplazable

Control de quiste simple

Control de poliquistosis

Control de ERC

Control de EAR con TA y funcién renal estable

Control de litiasis asintométicas

Controles periddicos de otras patologias en paciente estable

Trasplante

Trasplante

Postrasplante inmediato
Deterioro de funcién renal
Fiebre

Retirada de doble J

Control periédico de TR estable

ECO FAV

Sospecha de disfuncion

Control periédico FAV normofuncionante

Al citar al paciente, la secretaria ha de hacer un cribado telefénico de la infeccion por SARS-
CoV-2 mediante anamnesis dirigida (Tabla 2) con el objeto de retrasar los casos sospechosos
o confirmados de COVID-19 siempre que sea posible. En casos seleccionados podremos reali-
zar un seguimiento telefonico de los pacientes entre los 7-15 dias después del procedimiento
para valorar la aparicién de sintomas compatibles con infeccion por SARS-CoV-2.

Tabla 2: Anamnesis dirigida para el cribado telefénico de la infeccién por SARS-CoV-2

PREGUNTA Sl NO OBSERVACIONES
¢ Tiene usted tos? Desde cuando? N° de dias
¢, Tiene Vd. fiebre? ¢ Desde cuando? N° de dias
¢.Se ha puesto el termémetro? T2
¢ Tiene Vd. dificultad para respirar?
¢ Tiene Vd. dolor de garganta?
¢ Tiene Vd. pérdida de olfato? ¢ Desde cuando? N° de dias
¢ Tiene Vd. pérdida del gusto? ¢Desde cuando? N° de dias
¢ Tiene Vd diarrea? ¢desde cuando? N° deposiciones
¢, Tiene Vd conjuntivitis? ¢ desde cuando? N° de dias/tratamiento
¢ Tiene Vd. algun otro sintoma? ¢ Cual? Especificar sintoma

Medidas relacionadas con los pacientes

Los pacientes citados deberan acudir al Hospital con mascarilla homologada (quirurgica, FFP2
o similar). Quedan prohibidas las mascarillas de tela o cualquiera no homologada. En caso de
que el paciente acuda sin mascarilla adecuada se le proporcionara una del tipo quirurgico.
Ademas, antes de entrar en la sala de ecografia, el paciente debe desinfectar las suelas de los
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zapatos con un desinfectante en spray autorizado por el Ministerio de Sanidad o con una al-
fombra con desinfectante incluido y realizar una adecuada higiene de manos con solucion hi-
droalcohdlica.

Los pacientes acudirdan sin acompanante. En caso de necesitarlo, es recomendable que éste
sea menor de 50 afos y/o sin factores de riesgo. A la sala de ecografia pasaran solos siempre
que sea posible.

Si se cuenta con mas de una sala de exploracion, los pacientes con situacion COVID descono-
cida o con alta sospecha o infeccién confirmada por SARS-CoV-2 se exploraran en una sala
distinta a la de los pacientes con PCR negativa en las ultimas 48 horas.

Antes de realizar la ecografia se rellenara una lista de verificacion de sintomas de infeccién
por SARS-CoV-2 a su llegada (Tabla 2) y se les tomara la temperatura si se considerara nece-
sario. Si se sospecha que el paciente sufre infeccion activa o que haya tenido contacto recien-
te con infectados sin proteccion, la ecografia debe ser suspendida (siempre que sea posible)
o diferida a un mes mas tarde.

Por ultimo, los pacientes con infecciéon confirmada por SARS-CoV-2 se atenderan
preferentemente al final de la jornada de trabajo.

La sala de espera

La sala de espera debe garantizar la separacion minima entre personas de 2 metros. Se deben
cumplir los horarios de cita para evitar aglomeraciones que conduzcan al incumplimiento de la
distancia interpersonal.

La exploracion ecografica

Los profesionales

Dado que en la realizacién de una ecografia no es posible guardar la distancia de seguridad,
para evitar el contagio es esencial extremar la higiene y contar con el equipo de proteccion
individual apropiado (EPI).

El nefrologo debe portar una EPI acorde al riesgo y tipo de exploracién (Tabla 3).
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Tabla 3: Equipo de proteccion adecuado para el nefrélogo

Gorro desechable

Guantes/Doble guante*

Mascarilla Quirdrgica/Mascarilla FFP2-FFP3/N95**

Gafas reutilizables™*

Pantalla protectora facial reutilizable**

Bata impermeable de manga larga desechable

Protector de zapatos desechable o calzado cerrado impermeable de
material no poroso facilmente limpiable

* El doble guante disminuye el riesgo de contaminacion durante la retirada del EPI.

**En paciente confirmado/alta sospecha de infeccion por COVID-19 o profesional
con factores de riesgo

Los componentes reutilizables del EPI (gafas, gorros) deben ser desinfectados tras la ecogra-
fia.

El facultativo que realiza la ecografia debe realizar higiene de manos antes y después de con-
tactar con el paciente, con cualquier material potencialmente contaminado (como la ropa de
cama) o de quitarse cualquier parte del EPI (incluyendo los guantes). La higiene de manos
debe realizarse con agua y jabon durante al menos 20 segundos o con solucién
hidroalcohdlica (alcohol 60-95%).

Deben usarse guantes desechables durante la exploracién y cambiarlos en cada paciente.

La exploracion se debe realizar con una mano, a la que llamaremos limpia, y con la otra
manejaremos el teclado del ecografo.

La aplicacion del gel para ultrasonidos debe hacerse con la mano «limpia». Para ello se reco-
mienda colocar el bote de gel a la izquierda de la consola si es posible. Limpiaremos el frasco
de gel de ultrasonidos tras la ecografia con un desinfectante. En los pacientes infectados
usaremos gel en monodosis.

El personal sanitario que pertenezca a grupos de riesgo (diabéticos, hipertensos embaraza-
das, inmunodeprimidos, etc.) debe ser eximido de la realizacion de hacer ecografias.

El personal sanitario involucrado en la realizacién de ecografias debe estar formado y
entrenado en el uso de equipos de proteccion individual (EPI)

No se debe realizar un procedimiento ecografico si no se dispone de los EPI necesarios para
garantizar la seguridad del facultativo y de los pacientes.
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Los equipos de ecografia
El equipo de ecografia debera limpiarse completamente tras cada exploracién.

Si hay mas de un equipo 0 mas de una sala, el equipo con el que se realiza la exploracion
debe quedar reflejado en el informe asi como la sala en la que se realizé la exploracion.

Al realizar una ecografia en pacientes infectados o con alta sospecha de infeccion por SARS-
CoV-2 se debera cubrir el transductor y el equipo con una funda plastica transparente dese-
chable.

Limpieza del equipo de ecografia tras la exploracion

Como hemos dicho anteriormente el equipo de ecografia debera limpiarse completamente tras
la exploracion segun las instrucciones del fabricante. Algunas casas comerciales disponen de
cubiertas transparentes para el teclado, cuadro de mandos y pantalla del equipo de ultrasoni-
dos.

Al acabar la exploracién limpiaremos el transductor con una gasa o toallita y jabon liquido para
retirar los restos de gel o secreciones, ya que la suciedad disminuye la eficacia de los desin-
fectantes. Se puede usar alcohol. Para la desinfeccion de la consola, el teclado o la pantalla se
pueden usar toallitas alcohdlicas. Nunca rociar con spray directamente al equipo. Secaremos
bien el equipo para evitar su averia por exceso de humedad.

En cualquier caso seguiremos las recomendaciones e instrucciones del fabricante.

Limpieza de la sala tras el procedimiento

La camilla se debe limpiar tras cada exploracion con los productos desinfectantes que haya
aprobado el Hospital a tal efecto y antes de colocar el papel o la sabana sobre la camilla para
el siguiente paciente.

El papel o sabana debe ser retirado con guantes tras cada exploracion.
La ropa se guardara en una doble bolsa y se depositara en el contenedor adecuado.

Al final de la jornada de trabajo se limpiara la sala de trabajo segun los protocolos del centro y
se desinfectaran las superficies con productos quimicos homologados y autorizados por el
CDC para la eliminacion de gérmenes y reduccion de la transmision de la infeccion.

El Servicio de Nefrologia debe asignar personal auxiliar de enfermeria y de limpieza dedicado
a la Unidad de Ecografia e Intervencionismo nefrologico, que esté entrenado en el uso de EPI,
conozca los protocolos de limpieza y desinfeccion de las salas de ecografia y de los
materiales que hayan contactado con el paciente o con sus secreciones.

La gestion de los residuos debe seguir los protocolos locales de cada centro hospitalario
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