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5

Assim que a válvula de expansão 
for localizada, um anel de luz verde 

se acenderá.

76

Segure o dispositivo parado e marque o local da injeção através do orifício 
localizado na ponta do dispositivo, utilizando um marcador cirúrgico perpendicular à 

pele da mama e/ou pressionando com firmeza o dispositivo para criar uma marca 
temporária na pele, onde a válvula estiver localizada.

41

Limpe e desinfete o dispositivo utilizando 
um pano de algodão sem fiapos, embebido 

em álcool isopropílico. NUNCA utilize 
produtos abrasivos ou solventes.

Verifique fora do 
ambiente estéril se 
as luzes do Motiva 
Flora Port Locator 

acendem quando o 
dispositivo estiver 

próximo do 
Expansor 
mamário.

42

Ligue o Port Locator pressionando o 
botão e soltando quando o anel de 
luz branca estiver ligado em ON.

OFF

ON

43

Coloque a parte superior do 
dispositivo próximo à mama e mova-o 

à procura da válvula de expansão.

44

O dispositivo 
desligará 

automaticamente
 após 1 minuto 

sem uso.

Luzes brancas se acenderão para 
guiar o Motiva Flora  Port Locator.

Remova Motiva Flora Port Locator e 
utilize o ponto marcado ou o centro 

da marca feita na pele da mama como 
orientação para o local de injeção.

Reference: This is not a controlled document. This document is 
based on DOC-038: Directions for Use for Motiva Flora Port Locator.


