CEDAE

>

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

Aquisicdo de ANALISADOR DE ALCALINIDADE, para a Coordenacdc de Controle de
Qualidade de Agua da ETA Guandu (GGL-8.2) pertencente a Diretoria de Saneamento e
Grande Operacéo (DSG) da CEDAE.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A Portaria 888 do Ministério da Salde e Resolugdo CONAMA n° 357 estabelecem os
procedimentos e responsabilidades relativas ao controle e vigilancia da qualidade da agua
para consumo humano, seu padrido de potabilidade € da outras providéncias. Define
também os métodos analiticos que devem ser utilizados no controle de qualidade da agua,
indicando o Standard Methods como provedor das metodologias analiticas.

2.2. Este equipamento analisa alcalinidade total em agua continuamente. Com a aquisigao,
o laboratério da ETA GUANDU estara instalando este equipamento na barragem principal
para monitorar o pardmetro alcalinidade total. Com esta aquisi¢do sera possivel tomar
decisfes mais rapidas quanto a varialiagao da qualidade da agua captada ao qual influencia
diretamente no processo de coagulacio.

2.3. Os equipamentos a serem adquiridos sdo bens de natureza comum, pois seus
padrdes de desempenhos e qualidade estdo bem definidos em suas especificagbes, e
conhecidos pelo mercado que os comercializam, sendo adequada a realizacdo de licitacéo
na modalidade Pregéo Eletrénico, conforme Lei Federal n® 10.520/2002.

3. ESPECIFICAGOES DO OBJETO

ESPECIFICAGAO DO MATERIAL

ltem | Cédigo IFS Nomenclatura Unidade | Quantidade

ANALIZADOR DE MONITORAMENTO DE
ALCALINIDADE

Un 2

1 1089960047

Sistema de monitoramento completo para medicdo automatica e continua da alcalinidade
total em agua bruta:

Faixa de medicgdo: 10 - 200 ppm CaCO3;
Limite de detecgdo: 10 ppm;

Sistema completo, incluindo medi¢do e controle eletrénico, unidade de medicdo, indicador
de fluxo, camara de reagdo e sistema de dosagem de reagente;
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Gabinete a prova de poeira e respingos conforme |P66;
Medicdo automdtica de zero elétrico antes de cada ciclo de medicio;
Limpeza automatica de células;

2 Modulos de bomba peristéltica de facil acesso para dosagem automatica e precisa de
reagentes quimicos;

2 Saidas analégicas e 7 saidas digitais para alarmes de valores de processo e alarmes de
diagndstico para cada fluxo de amostra;

Interface RS485 Modbus / JBUS RTU;

Grande display LCD colorido com retroiluminagdo para leitura de todos os valores medidos
e informagdes de status simultaneamente;

Operacao facil guiada por menu em inglés ou portugués;

Kits de reagentes e padrbes para operacionalizar o equipamento;

Referéncias: ANALISADOR TOPAZ SWAN, MODELO HEXIS EZ4004, ANALISADOR 2026
METROHM ou de melhor qualidade.

4. CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

4.1. O critério de julgamento serd o de menor preco unitario.
5. TIPO DE CONTRATAGAO E REGIME/FORMA DE EXECUGAO/FORNECIMENTO:

5.1. () SERVICO:
5.1.1. (_) de natureza continua ou (__) de escopo;
5.1.2. {__) com mao de obra alocada ou {__) sem méo de obra alocada;
5.1.3. {_) regime de execucio por pre¢o unitario;
(__) Regime de execugao por prego global; ou
(__) Regime de execucio por tarefa.

5.2. (X ) AQUISICAO:
5.2.1. ( X) Forma de fornecimento integral;
5.2.2. ( ) Forma de fornecimento parcelada;
5.2.3. ( ) Forma de fornecimento continua.

6. PRAZO DE ENTREGA DO BEM OU DA PRESTAGAO DO SERVIGO
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6.1. A contratada devera entregar o equipamento no prazo maximo de 2 (dois) meses.
6.2. A contratada devera instalar e realizar o treinameno em um periodo méaximo de 30
{trinta) dias apos a entrega do equipamento, no local indicado neste Termo de Referéncia
sem custos para a CEDAE.

7. LOCAL DE ENTREGA DO BEM:

7.1. A entrega devera ser feita no Laboratério da Estagio de Tratamento de Agua do
Guandu, localizado a Antiga Estrada Rio S&o Paulo, km 19,5 — Prados Verdes — Nova
lguagu.

7.2. A entrega do equipamento obedecera ao periodo das 7:30 as 16:30 horas, no local
indicado, de segunda a sexta-feira, sob a responsabilidade do fornecedor.

7.3. O fornecedor devera agendar a entrega com o Sr. Robson Campos ou Sr. Leandro
Couto, atraves dos telefones (21) 26869952 e 985280734, com, pelo menos, 24 horas de
antecedéncia.

7.4. Os funcionarios da empresa fornecedora/transportadora, no momento em que
estiverem no interior das instalagbes da CEDAE, deverdo se submeter as normas internas

da Companhia.

8. CONDICOES DE RECEBIMENTO

8.1. Todos os materiais fornecidos serdo inspecionados quando da entrega, podendo
independentemente de aceites anteriores, serem recusados, caso se verifique, no todo ou
em parte do objeto, vicios, defeitos e incorregdes, resultantes da fabricacdo ou transporte,
constatados visualmente ou se necessario em laboratério.

8.2. Se a Comissdo de Fiscalizago recusar algum item de fornecimento, a Contratada
devera repd-lo as suas expensas. Em caso de recusa do material, o fornecedor serd
notificado e devera promover a retirada e substituicdo do mesmo, no prazo estabelecido na
notificagdo. Em caso de reincidéncia de recusa, sera caracterizado como descumprimento
das obrigacdes contratuais, estando sujeito as penalidades.

8.3. O equipamento s6 serd aceito apds a verificacdo de todos os componentes e
insumos fornecidos, de acordo com ¢ especificado no Edital de Licitagdes. A verificacdo
devera ser feita pelo responsével do Laboratério (Comissdo de Fiscalizagdo - CEDAE) e
por um Técnico capacitado da empresa fornecedora. Esta verificagdo devera ocorrer,
preferencialmente, no ato da entrega.

8.4. Cabera a CEDAE o direito de recusar o material que esteja fora das especificagdes.
8.5. Em caso de recusa do equipamento, o fornecedor seré notificado e devera promover
a retirada e substituicdo do mesmo, no prazo estabelecido na notificagdo. Em caso de
reincidéncia de recusa, sera caracterizado como descumprimento das obrigacdes
contratuais, estando sujeito as penalidades previstas no contrato.

8.6. Todos os custos (estada, alimentagio e transporte) com o Técnico serd de
responsabilidade da empresa fornecedora.
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9. PRAZO E CONDICOES DE GARANTIA, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DO
EQUIPAMENTO.

9.1. Condicdes de garantia minimas: Garantia de 1 (um) ano do equipamento.

9.2. O equipamento e acessorios deverdo ter ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA
PELO FABRICANTE instalada em territorio nacional.

9.3. O fornecedor devera ter autorizagio formal do fabricante para venda do equipamento,
pecas, consumiveis € manutencao.

9.4. Deverdo ser fornecidos todos os manuais de instalagdo, manutengéo preventiva e
operacéo do equipamento, EM PORTUGUES OU INGLES.

10. FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

10.1. O pagamento devera ser efetuado mediante a apresentagéo pela contratada de nota
fiscalffatura e de documentacio que compde a aquisicdo de material.

10.2. Qualquer atraso ocorrido na apresentagéo da nota fiscal/ffatura ou dos documentos
exigidos como condigdo de pagamento por parte da contratada importara prorrogagao
automatica do prazo de vencimento da obriga¢ao da contratante.

10.3. O pagamento sera efetuado com base dos fornecimentos e servigos efetivamente
executados.

10.4. O pagamento sera efetivado apos o atesto da Comisséo de Fiscalizag&o.

11. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1 - Atender todas as regras deste Termo de Referéncia bem como as Clausulas do
contrato.

11.2 - Em observancia ao principio do desenvolvimento sustentavel, a contratada deve
adotar praticas de sustentabilidade, nos termos dos Arts. 6° e 7° do Decreto Estadual do
Rio de Janeiro n.® 43.629, de 5 de junho de 2012.

e Redugdo de consumo de agua, energia ou combustivel;
e Reducdo na geracgdo de residuos e destinagdo final ambientalmente adequada dos
que forem gerados, ou redugdo da emissao de gases de efeito estufa.

11.3. O material devera ser transportado pela empresa, sem custos para a CEDAE.

11.4. Os funcionarios da empresa fornecedora, no momento em que estiverem no
interior das instalagdes da CEDAE, deverdo se submeter as normas internas da
Companhia.

11.5. Todos os custos com transpories do produto e materiais, bem como ftransporte,
alimentacdo e hospedagem da equipe responsavel pelo servigo seré de responsabilidade
da empresa contratada.
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11.8. Devera ser apresentada, pela empresa Contratada, documento do fabricante
garantindo o fornecimento do produto pela empresa concorrente, na guantidade e no
prazo especificado neste Termo de Referéncia.

11.7. Assumir total responsabilidade, inclusive por seus sécios e colaboradores, em
manter absoluto e irrestrito sigilo sobre o contetido das informagées que digam respeito a
CEDAE, que vier a ter conhecimento por for¢a da prestacéo dos servigos ora contratados,
vindo a responder, portanto, por todo e qualquer dano que o descumprimento da
obrigagdo aqui assumida venha a ocasionar 8 CEDAE.

11.8. Possuir e resguardar, em sua equipe de trabalho, pessoal técnico especializado e
com tipo de experiéncia compativel com as agbes requeridas para o cumprimento dos
servicos especificados neste Termo de Referéncia, inclusive quando houver necessidade
de substituicdo de profissionais durante a execugéo do Contrato.

11.9. Todas as informagdes, resultados, relatorios e quaisquer outros documentos
obtidos efou elaborados pela CONTRATADA na execugdo dos servigos ora contratados,
serdo de exclusiva propriedade da CEDAE, n&o podendo a CONTRATADA utiliza-los para
qualquer fim, ou divulga-los, reproduzi-los ou veiculad-los, a ndo ser que prévia e
expressamente autorizada pela CEDAE.

11.10. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CEDAE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo dos servigos, quando estes tenham sido
ocasionados em decorréncia da execucdo dos servicos, ou causados por seus
representantes ou prepostos e ndo se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade pela
fiscalizacdo e/ou acompanhamento da CEDAE.

11.11. Responder por todos os onus referentes aos servigos, desde os salarios, como
também os encargos sociais, previdencidrios e trabalhistas, assim como taxas, impostos,
transportes, estadia, alimentagdo e outras exigéncias legais ou regulamentares que
venham a incidir no contrato relativas ao seu pessoal, que nao terd quaisquer vinculos

com a CEDAE.

12. AMOSTRA

A comissdo de fiscalizacdo podera solicitar a amostra teste caso seje necessario para
availiagbes técnicas do equipamento.

13. VISITA TECNICA

13.1. A CEDAE fornecera o Atestado de Visita Técnica as empresas que visitarem o local
onde sera instalado o analisador de alcalinidade total. A visita devera ser agendada ate o
2° (segundo) dia util antes da licitagdo, e devera ser marcada com Wellis Rodrigo da Silva
Costa ou Robson Porte Cardoso, através dos telefones (21) 2686-9763 e 2686-9764.

13.2. A visita técnica podera ser realizada por qualquer interessado, nao sendo obrigatéria
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para fins de participag&o no certame, porém, a licitante que optar pela ndo realizacéo da
visita técnica, apresentard declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico da
empresa, sob as penas da lei, informando que tem pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade pela
ndo realizacdo da visita e que nao utilizara desta prerrogativa para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras gue venham a
onerar a Administracéo.

14. ACORDO DE NIVEL DE SERVIGO - ANS
Nao se aplica.
15. FORMALIZACAO DO CONTRATO

15.1. Havera formalizagdo por meio de contrato, do fornecimento do produto e da
prestacao dos servigos.

16. CONDIGOES GERAIS

16.1. A contratada devera se reportar a Comisséo de Fiscalizagdo do Contrato para
elucidar eventuais dividas sobre quaisquer dos topicos acima.

17. ASSINATURAS

Robson Campags dos Santos Junior Wellis Rédrigo da Sil\g@ ostsd >
Chefe de Qgordenagéo ~ GGL-6.2 Gerente — GG .@@'@%@‘Qf
Matritula; 0-019194-1 Matricula; 0-01 865_9@‘2_439'\
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