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TERMO DE REFERENCIA

SISTEMA DE ESPECTRDMETRO DE MASSAS QUADRUPOLO COM PLASMA
INDUTIVAMENTE ACOPLADO (ICP-MS), DIGESTOR DE AMOSTRAS e DESTILADOR DE
Acloos

1. OBJETO

Este termo de referénoia tem oomo objetivo a AQUISI§2fiO DE SISTEMA DE ESPECTRDMETRO
DE MASSAS QUADRUPOLO COM PLASMA, INDUTIVAMENTE ACOPLADO (ICP-MS),
DIGESTOR DE AMOSTRAS e DESTILADOR DE ACIDOS para determinagao de metais em agua
conforme especificagao nests Termo de Referénoia.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. O plasma indutivamente aooplado associado ao detector de massas (ICP-MS) é uma
téonica utilizada para analise de metais em amostras de agua bruta e tratada. O ICP-MS
possui alta sensibitidade para analisar oompostos com conoentragoes na ordem de ppb
(pg/I). Atualmente, sem o equipamento solioitado, nao é possivel analisar os parametros
metais exigidos pela Portaria do Ministerio da Satirde n" 888 de O4/05/2021, pela
Resolugao CONAMA 357 de 17/03/2005 e pela Resolugao CONAMA 430/2011 de
13/05/2011 diretamente na ETA Guandu. A aquisioéo do equipamento digestor de
amostras por micro-ondas e necessario para a abertura das amostras para posterior
quantificagéo no ICP-MS. O destilador de acidos tem com finalidade de reirso de aoidos
puros evitando desperdioio e tendo maior eoonomicidade.

2.2. O equipamento ICP-MS ira proporcionar autonomia a esta Gerénoia para analisar estas
substanoias e ampliar o escopo de monitoramento dos mananciais e prinoipalmente
atender a demanda de analises do sistema de tratamento de residuos (STR) que sera
inaugurado em 2024 garantindo mats seguranga hidrica.

2.3. Os equipamentos a serem adquiridos sao bens de natureza co-mum, pois seus padroes de
desempenhos e qualidade estao bem definidos em suas especificagoes, e oonhecidos pelo
meroado qua os comercializam, sendo adequada a realizagao de licitagao na modalidade
Pregao Eletronico, conforms Lei Federal n" 10.520/2002.
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3. EsPEc|r=|cA<;:Ao 00 MATERIAL E sERv|<;o

ltemi Cfidigo IFS DESCRIQAO , UNID QUANT ~_

1 SISTEMA DE ESPECTROMETRO DE p
1 01 1 1000100354  MASSAS QUADRUPOLO com PLASMA V um 01INDUTIVAMENTE ACOPLADO (ICP-MS)

ANEXO N” 1093 - SISTEMA DE ESPECTROFOTDMETRO DE MASSAS QUADRUPOLO COM PLASMA
1 INDUTIVAMENTE ACOPLADO

MICROONDAS
02 L 1066100273 DIGESTOR DE AMOSTRAS POR

ANEXO N“ 647 - DIGESTOR DE AMOSTRAS POR MICROONDAS

03 K 1066050015 ~ DESTILADOR DEACIDO l UN ~ 02 1

ANEXO N“ 1130 — DESTILADOR DE ACIDOS

4 - cR|'rER|0 DE JULGAMENTO DA PROPOSTA
4.1. O critério dejulgamento sera o de menor prego unitério.

5 - TIPO DE CONTRATAQAO E REGIMEIFORMA DE EXECUQAOIFORNECIMENTOI

s.1.( )sERv|co:
8.1.2. (_) de natureza continua ou

(_) de escopo;
8.1.3. (_) com mao de obra alocada ou

(_) sem mac de obra alocada;
8.1.4. (__) regime do execucao por preco unitario;

(__) Regime de execucao por preco global; ou
(_) Regime de execugao por tarefa.

s.2.( x )AQu|s|cAo:
8.2.1. ( X)forma de fornecimento integral;
8.2.2. ( )forma de fornecimento parcelada;
8.2.3. ( )forma de fornecimento continua
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6 — PRAZO DE ENTREGA
6.1. A contratada devera entrsgar o squipamento no prazo maximo de 4 (guatrol messs.
6.2. A contratada devera instalar, realizar o start-up s trsinameno em um perlodo maximo

de 30 (trinta) dias apos a sntrega do squipamento referents ao item 1, no local indicado nests
Termo de Rsfsréncia.

7 - LOCAL DE ExEcuc£o ou ENTREGA 00 BEM:
7.1. A sntrega e montagsm do squipamento deverao ser fsita no Laboratario da Estacao

de Tratamsnto ds Agua do Guandu, localizado a Antiga Estrada Rio Sao Paulo, km 19,5 — Prados
Verdes — Nova lguagu.

7.2. A sntrega do squipamento obsdscsra ao periodo das 7:30 as 16:30 horas, no local
indicado, ds segunda a sexta-fsira, sob a rssponsabilidads do fornscedor.

7.3. O fornscsdor devera agendar a sntrega com o Sr. Wellis Rodrigo da Silva Costa ou
Sr. Robson Porto Cardcso, através dos telsfones (21) 26869763 e 26869764, com, pslo msnos,
24 horas de antecedéncia.

7.4. Os funcionarios da emprssa fornscsdora/transportadora, no momsnto em qus
sstivsrem no interior das instalagfies da CEDAE, deverao ss submetsr as normas internas da
Companhia.

s - coNo|c0Es DE RECEBIMENTO
8.1. Todos os matsriais fornecidos ssrao inspscionados quando da sntrega, podendo

indspendentsmsnte de aceites anteriorss, serem rscusados, caso se vsrifique, no todo ou em
parts do objeto, vicios, defeitos s incorrecass, resultantes da fabricacao ou transports,
constatados visualmsnts ou se nscsssario em laboratario.

8.2. Se a Comissao de Fiscalizacao rscusar algum item de fornecimento, a Contratada
devera rspfi-lo as suas expsnsas. Em caso de recusa do material, o fornecsdor sera notificado e
dsvsra promover a rstirada s substituigao do mesmo, no prazo estabelscido na notificagao. Em
caso de rsincidancia de recusa, ssra caractsrizado como dsscumprimsnto das obrigacfies
contratuais, sstando sujeito as psnalidadss.

8.3. O squipamento so ssra acsito apos a vsrificacao de todos os componentes s
insumos fornecidos, de acordo com o especificado no Edital ds Licitagfiss. A vsrificacao devsra
ser fsita pelo rssponsavel pslo Laboratorio (Comissao ds Fiscalizagao - CEDAE) e por um
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Técnico capacitado da smprssa fornocedora. Esta vorificacao devera ocorror, preforoncialmsnte,
no ato da sntrega.

8.4. Cabora a CEDAE 0 direito do reousar 0 material que ostoja fora das ospocificacass.
8.5. Em caso do recusa do squipamento, o fornecsdor ssra notificado e dovora promover

a rstirada e substituicao do mesmo, no prazo estabelscido na notificacao. Em caso do
roincidancia do recusa, ssra caractsrizado como descumprimento das obrigacfios contratuais,
ostando sujsito as penalidados provistas no contrato.

8.6. Todos os custos (estada, alimentagao e transports) com o Tocnico ssra do
rosponsabilidado da smprssa fornecodora.

0 - PRAZO E CONDIQAO DE GARANTIA, MANUTENQAO E ASSISTENCIA TECNICA 00
PRODUTO ou sERv|co

9.1. Condicaos do garantia minimas para os itens licitados: Garantia do 1 (um) ano om
todo o sistsma.

9.2. Condigaos do garantia estendida para o item 1: Garantia estendida do 2 (dois) anos
om todo o sistsma apos o tormino da garantia minima.

9.3. 0 squipamento o acossarios dsvorao tor ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA
PELO FABRICANTE instalada em torritario nacional.

9.4. O fornocedor devera tor autorizagao formal do fabricante para vonda do squipamento,
pegas, consumiveis o manutongao.

9.5. Dovorao ser fornocidos todos os manuals do instalagao, manutengao provontiva o
oporacao do squipamento, EM PORTUGUES OU INGLES.

10 - FORMA E couplcfiko DE PAGAMENTO
10.1. O pagamsnto devera ser efetuado modianto a aprosontacao psla contratada do nota

fiscallfatura o do documontacao que comptio a exscugao dos sowicos.
10.2. Qualquor atraso ocorrido na aprosontagao da nota fiscallfatura ou dos documontos

oxigidos como condicao do pagamsnto por parts da contratada importara prorrogagao automatica
do prazo do voncimonto da obrigagao da contratanto.

10.3. O pagamsnto ssra efetuado com base dos fornocimontos s servicos efetivamonte
exocutados.

10.4. O pagamsnto ssra ofotivado apos o atesto da Comissao do Fisoalizacao.
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11 - OBRIGAQCES DA CONTRATADA
11.1 - Atondor todas as rogras dssto Tormo do Roforoncia bom como as Clausulas do

contrato.
11.2 - Em obsorvancia ao principio do desonvolvimento sustontavol, a contratada dove

adotar praticas do sustontabilidade, nos termos dos Arts. 6° e 7° do Docroto Estadual do Rio do
Janoiro n.“ 43.629, do 5 do junho do 2012.

I Rodugao do consumo do agua, onorgia ou combustlvel;
1 Roducao na goracao do roslduos o dostinacao final ambientalmonto adsquada dos

que forom gsrados, ou reducao da omissao do gases do efoito ostufa.

11.3. O material dovora sor transportado pola smprssa, sem custos para a CEDAE.
11.4. Os funcionarios da smprssa fornocsdora, no momonto em que ostivorom no

interior das instalaoaos da CEDAE, devorao so submetsr as normas internas da Companhia.
11.5. Todos os custos com transportos do produto o matoriais, bom como transports,

alimontacao o hospodagom da equips rosponsavel polo sorvico ssra do rosponsabilidade da
smprssa contratada.

11.6. Dovora sor aprosontada, pola omprosa Contratada, documents do fabricante
garantindo o fornecimento do produto psla empresa concorronto, na quantidado o no prazo
ospocificado nosto Tormo do Rsforancia.

11.7. Assumir total rosponsabilidade, inclusive por sous socios o colaboradoros, om
mantor absoluto o irrostrito sigilo sobre 0 contolirdo das informacaos quo digam rospoito a
CEDAE, que vior a tor conhocimsnto por forca da prestacao dos sorvigos ora contratados, vindo
a responder, portanto, por todo e qualqusr dano que o descumprimento da obrigaoao aqui
assumida vonha a ocasionar a CEDAE.

11.8. Possu'r o resguardar, om sua equips do trabalho, possoal técnico ospecializado o
com tipo do experiarcia compativol com as acaes roquoridas para o cumprimonto dos sorvicos
ospocificados nosto "'ormo do Roforéncia, inclusive quando houvor nocossidado do substituicao
do profissionais durarto a oxocugao do Contrato.

11.9. Todas as informagoos rosultados, rolatorios o quaisquor outros documontos
obtidos o/ou olaborados pola CONTRATADA na oxocugao dos sorvicos ora contratados, sorao do
oxclusiva proprisdado da CEDAE, nao podendo a CONTRATADA utiliza-los para qualqusr fim, ou
divulga-los, roproduzi-los ou voicula-los, a nao ser que provia e oxprossamonto autorizada pola
CEDAE.
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11.10. Rosponsabilizar-so polos danos causados dirotamonte a CEDAE ou a tercoiros,

docorrentos do sua culpa ou dolo na oxooucao dos services, quando ostos tonham sido
ocasionados om docorrencia da oxocucao dos servicos, ou causados por sous reprosontantos ou
propostos o nao so oxcluindo ou roduzindo ossa rosponsabilidade pola fiscalizacao olou
acompanhamonto da CEDAE.

11.11. Responder por todos os onus roforsntos aos sowigos, dosdo os salarios, como
tambom os oncargos sociais, providonciarios o trabalhistas, assim como taxes, impostos,
transportos, ostadia, alimontacao o outras oxigoncias logais ou rogulamontaros que vonham a
inoidir no contrato rolativas ao sou pessoal, que nao tora quaisquor vinculos com a CEDAE.

12 - AMOSTRA
12.1. O squipamento ICP-MS nao roquor amostra.
12.2. O squipamento digostor do amostras por microondas nao roquor amostra.
12.3. O squipamento destilador do acidos nao roquor amostra.

13 - VISITA TECNICA
13.1. A CEDAE fornocora o Atostado do Visita Técnica as ompresas que visitarom o local

ondo sora instalado o ICP-MS. A visita devora ser agondada ate o 2“ (sogundo) dia Cttil antes da
licitacao, o dovora sor marcada com Wollis Rodrigo da Silva Costa ou Robson Porto Cardoso,
através dos tolofonos (21) 2886-9763 o 2688-9784.

13.2. A visita técnica podora ser roalizada por qualquo.r intorossado, nao sendo obrigataria
para fins do participacao no cortamo, porem, a licitanto que optar psla nao roalizacao da visita
técnica, aprosontara doclaragao formal assinada polo rosponsavol técnico da omprosa, sob as
ponas da lei, informando que tom plono conhocimonto das condicaos o poculiaridados inerontos a
naturoza dos trabalhos, assumindo total rosponsabilidade psla nao roalizagao da visita o que nao
utilizara dosta prorrogativa para quaisquor quostionamontos futuros que onsojom avoncas
tecnicas ou financoiras que vonham a onorar a Administragao.

14 — INSTALAQAO, START UP DO EQUIPAMENTO ICP-MS E TREINAMENTO
14.1. A contratada devera instalar, roalizar o start-up o troinamono om um poriodo maximo

do 30 (trinta) dias apés a ontroga do squipamento roforonto ao item 1, no local indicado nesto
Tormo do Roforenoia.

14.2. Toda instalacao olétrica o civil ssra do rosponsabilidade da CEDAE.
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14.3. O Start Up do squipamento dove tor como base as motodologias citadas no
Standard Methods for Examination of Water and Wastowator ou US EPA. Apos o troinamonto
oporacional do sistema, dsvora ser fornocido troinamonto do aplicacao, por tocnico fluonto no
idioma local, nas dopendoncias da CEDAE e com psriodo minimo do 40 horas para ato 8
funcionarios da CEDAE a sorom indicados psla Companhia, sem custo adicional. Dovora
contomplar a implemontagao das motodologias que atsndam aos parametros citados na
Rosolugao CONAMA 357 do 17/03/2005, Rosolucao CONAMA 430 DE 13/05/2011 o Portaria do
Ministorio da Satrdo n" 888 do 04/05/2021 reforonte a técnica do ICP-MS para analisos do
substancias mstais.

14.4. Quando da sntrega do squipamento, dovora ser aprosontada doclaragao informando
que o tocnico rosponsavsl polo Start Up tom total conhocimonto da oporaoionalidado do sistsma,
bom como do softvvaro o domais acossorios do squipamento.

15 - FORMALIZACAO 00 CONTRATO
15.1. Havora formalizagao por meio do contrato, do fornecimento do produto o da

prostagao dos sorvicos.

16 - coNp|c;0Es GERAIS
16.1. A contratada dovora so roportar a Comissao do Fiscalizaoao do Contrato para

olucidar oventuais dtrvidas sobre quaisquor dos topicos acima.

17 - ASSINATURAS

‘ 22i A I‘ . -4; -=l'=t-“ . is sift‘ oRobson Campo dos Santos Junior Wollrs Rodrigo da Srivargk:-sta
Chefs do C rdonaoao - GGL-6.2 Goronto — GGL "1""

Matri la: 0-019194-1 Matricula: 0-018898-4
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