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2 Quick Guide
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Please, choose the components according to the therapy 
and your penis size. For erectile dysfunction treatment, 
choose the cushioning ring (fig. A) and the constriction ring 
(fig. B) which fits your penis width better. 

Bitte wählen Sie die zu Ihrer Therapie und Penisgröße pas-
senden Bestandteile. Für erektile Dysfunktion, benutzen 
Sie den gepolsterten Ring (Abb. A) und den Einschnürungs-
ring (Abb. B) der sich am Besten an Ihren Peins anpasst.

Sélectionner les composants suivants la thérapie à suivre 
et la taille de son pénis. Pour le traitement de la dysfonc-
tion érectile, sélectionner  l’anneau amortisseur (image A) 
et l’anneau de constriction (figura B) qui s’adaptera mieux 
a la taille de son pénis. 

Seleccione los componentes según la terapia a seguir y el 
tamaño de su pene. Para el tratamiento de la disfunción 
eréctil, seleccione el anillo de amortiguación (figura A) y 
el anillo de constricción (figura B) que más se adapte al 
grosor de su pene

Selezionate I componenti in base alla terapia da seguire e 
alla dimensione del vostro pene. Per il trattamento della 
disfunzione erettile, selezionate l’anello di ammortizzazione 
(fig. A) e l’anello di costrizione (fig. B) che si adattino meglio 
alla dimensione del vostro pene. 

治療のタイプとペニスのサイズにあった付属品を選んでいきます。
勃起不全の治療:ゴムパッキン(図A)と、ペニスの太さに合ったシリコンバン
ド(図B)を選んでください。

 من فضلك ، اختر المكونات حسب العلاج وحجم قضيبك. لعلاج
 ضعف الانتصاب ، اختر حلقة التوسيد )الشكل أ( وحلقة الانقباض

)الشكل ب( التيتناسب عرض قضيبك بشكل أفضل

Fit the cone at one end of the cylinder. Apply lubricant gel 
to the cone of the cylinder and slide on the constriction ring 
until the ring snaps on to the cylinder. 

Den Kegel auf ein Ende des Zylinders stecken. Gelsch-
miermittel in den Kegel am Zylinder auftragen und den 
Schließring aufziehen bis der Ring um den Zylinder aufliegt. 

Fixez le cône à une extrémité du cylindre. Appliquez du 
gel lubrifiant sur le cône du cylindre et faites glisser sur lui 
l’anneau de constriction jusqu’à ce que l’anneau entoure le 
cylindre transparent.

Encaje el cono en un extremo del cilindro. Aplique gel lu-
bricante en el cono del cilindro y deslice por él el anillo de 
constricción hasta que el anillo encaje en el cilindro. 

Fissare il cono ad una estremità del cilindro. Applicare lu-
brificante sul cono ed introdurre l’anello di costrizione fa-
cendolo scorrere attraverso il cono fino a raggiungere il 
cilindro.

シリンダーにコーン型のアダプターを取り付け、潤滑剤(ジェル)を塗り、シリ
コンバンドを滑らすようにしてシリンダーにはめます。

 ضع المخروط في أحد طرفي الأسطوانة. ضع هلام التشحيم على
 مخروط الأسطوانة وحركه على حلقة الانقباض حتى تستقر الحلقة

على الأسطوانة
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Remove the cone of the cylinder. Snap rings in place and 
place in the selected cushioning rings after applying Gel 
Lubricant.

Den Kegel vom Zylinder entfernen und an dessen  Stelle 
die gewählten Dämpfungsringe anbringen und Gelschmier-
mittel auftragen.

Retirez le cône du cylindre et mettez à sa place, le ou les 
anneaux amortisseurs choisis et appliquez du gel lubrifiant 
sur eux.

Retire el cono del cilindro. Encaje en su lugar los anillos 
amortiguadores seleccionados y aplique gel lubricante so-
bre los mismos.

Rimuovere il cono del cilindro. Introdurre nel cilindro gli 
anelli ammortizzatori scelti e applicare gel lubrificante sugli 
stessi.

シリンダーからコーン型のアダプターを取り外し、シリンダーにゴムパッキンを
はめ込み、潤滑剤(ジェル)を塗ります。

 قم بإزالة مخروط الأسطوانة. ضع الحلقات في مكانها وضعها في
حلقات التوسيد المحددة بعد وضع مادة التشحيم الهلامية

On the other end of the cylinder, snap in the electric motor, 
when fitted correctly there will be no movement and there 
will be a perfect seal. 

Den Elektromotor auf das andere Ende des Zylinders stec-
ken. Das Gerät ist dann richtig verschlossen wenn es nach 
dem Einschalten keine Bewegung vorweist.

À l’autre extrémité du cylindre, enclenchez le moteur élec-
tronique. Vous savez que le moteur est correctement en-
clenché s’il n’y a pas de jeu entre les pièces.

En el otro extremo del cilindro, encaje el motor electróni-
co. Sabrá que el motor ha encajado apropiadamente si no 
tiene holgura.

Montare all’altra estremità del cilindro, il motore elettronico. 
Sarà correttamente montato se non ci sarà movimento e 
aderirà perfettamente.

シリンダーのゴムパッキンが付いていない方に、モーターのついた電源装置
をはめ込みます。
(しっかりとはめ込めているかを確認するようにしてください。)

 على الطرف الآخر من الأسطوانة ، قم بإدخال المحرك الكهربائي
 ، عندما يتم تركيبه بشكل صحيح لن تكون هناك حركة وسيكون

هناك ختم مثالي
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Insert the penis into the cylinder where the ring buffers are 
in place, insert the penis all the way until the pubis. I may be 
easier to create a vacuum if the hair is trimmed or shaved 
on the pubis where it is in contact with the cylinder.

Schieben Sie den Penis bis an Ihr Schambein ein. Wenn Sie 
an dieser Stelle Ihr Schamhaar rasieren kann es leichter 
sein, ein Vakuum herzustellen.

Insérez le pénis dans le cylindre jusqu’à l’appuyer sur le pu-
bis. Il sera plus facile de créer un vide si la zone qui soutient 
le cylindre est épilée.

Introduzca el pene por la parte del cilindro con los anillos 
amortiguadores, hasta apoyarlo en su pubis. Puede resul-
tar más fácil crear el vacío si se recorta el vello de la zona 
en la que se apoya el cilindro.

Inserire il pene attraverso il cilindro nella parte dove ci sono 
gli anelli ammortizzatori finché il cilindro non arrivi a toccare 
il pube. Può essere più facile creare il vuoto, se i peli sono 
tagliati nella zona che sostiene il cilindro.

シリンダーをペニスにかぶせ、ペニス全体が入ったら、しっかりと恥骨側に押
さえます (シリンダーが当たる部分の陰毛を手入れすると、より簡単にアン
ドロバキュームを使用していただけます)。

 دخل القضيب في الاسطوانة حيث توجد مخازن الحلقة ، أدخل
 القضيب بالكامل حتى العانة. قد يكون من الأسهل صنع فراغ إذا تم
قص الشعر أو حلقه في منطقة العانة حيث يكون ملامسًا للأسطوانة

With one hand, hold the cylinder tight against the pubis, 
with the other hand press the motor button and start the 
motor. For manual model, grasp the motor with your hand 
and make up-and-down movements.

Halten Sie den Zylinder mit einer Hand gegen Ihr Scham-
bein und betreiben Sie den Motor mit der anderen. Beim 
manuellen Modell fassen Sie den Motor mit der Hand und 
machen Auf- und Abwärtsbewegungen.

D’une main, maintenez le cylindre contre votre pubis et de 
l’autre actionnez le moteur électronique. Pour le modèle 
manuel, saisissez le moteur avec votre main et faites des 
mouvements de haut en bas.

Con una mano sujete el cilindro contra su pubis y con la 
otra accione el motor electrónico. Para el modelo manual, 
agarre el motor con la mano y haga movimientos hacia arri-
ba y hacia abajo.

Con una mano, tenere il cilindro contro il pube e con l’al-
tra, azionare il motore elettronico. Per il modello manuale, 
afferrare il motore con la mano ed eseguire movimenti di 
salita e discesa.

片手は器具を恥骨側に押さえるようにし、もう一方の手で、電源ボタン
を操作するようにします(圧力が急激にかかることはありませんので、ご安
心ください)。 手動式の場合は、手でモーターをつかみ、上下に動かして
ください。

 بإحدى يديك ، امسك الأسطوانة بإحكام على العانة ، وباستخدام اليد
 الأخرى ، اضغط على زر المحرك وابدأ تشغيل المحرك. بالنسبة

للطراز اليدوي ، أمسك المحرك بيدك وقم بحركات لأعلى ولأسفل



5

2 Quick Guide

07 08

After achieving a full erection, slide the correct size of cons-
triction ring down the outside of the cylinder and set at the 
base of the penis. Stop the vacuum by pressing the red 
button on the electric motor to release air back into the 
cylinder.  
Nachdem Sie eine Erektion erreicht haben schieben sie 
den Schließring vom Zylinder über den Penis bis an dessen 
Anschlag.  Lassen Sie die Luft in den Zylinder fließen 
indem Sie auf den roten Knopf am Elektromotor drücken 
und nehmen Sie den Zylinder ab.

Après avoir obtenu une érection, faites glisser l’anneau de 
constriction depuis le cylindre jusqu’à la base de la verge. 
Une fois que l’anneau est en place sur la verge, libérez l’air 
du cylindre en appuyant sur le bouton rouge du moteur 
électronique et retirez le cylindre. 

Tras lograr la erección, deslice el anillo de constricción des-
de el cilindro y ajústelo en la base del pene. Libere el aire 
del cilindro pulsando el botón rojo del motor electrónico y 
retire el cilindro.

Dopo aver raggiunto l’erezione, far scorrere l’anello di cos-
trizione dal cilindro fino alla base del pene. Liberare l’aria 
del cilindro premendo il tasto rosso del motore electtronico 
e rimuovere il cilindro.

勃起したら、シリンダーにつけてある、シリコンリングをペニスの根元に滑ら
すようにして移します。シリコンリングをペニスの根元につけたら、電源装置
についている赤いボタンを押し、シリンダーの中に空気を入れ、器具を取り
外すようにしてください。

 بعد تحقيق الانتصاب الكامل ، حرك الحجم الصحيح لحلقة الانقباض
 لأسفل خارج الأسطوانة واضبطها عند قاعدة القضيب. أوقف الفراغ
 بالضغط على الزر الأحمر على المحرك الكهربائي لإخراج الهواء

مرة أخرى إلى الأسطوانة

The constriction ring will keep blood in the penis and there-
fore hold the erection. It can be worn for up to 30 minutes.

Der Schließring wird die Erektion und die Durchblutung au-
frechterhalten. Er darf höchstens 30 Minuten lang benutzt 
werden.

L’anneau de constriction maintiendra l’irrigation et l’érec-
tion. Il peut être porté jusqu’à 30 minutes au maximum.

El anillo de constricción mantendrá la irrigación y la erec-
ción. Puede llevarse puesto 30 minutos como máximo.

L’anello di costrizione manterrà l’irrigazione e l’erezione. 
Può essere indossato fino a 30 minuti al massimo.

シリコンリングで、陰茎内に血液を送りこんだ状態を保ことができます。30
分以上の連続使用は控えるようにご注意ください。

 ستحافظ حلقة الانقباض على الدم في القضيب وبالتالي تحافظ على
الانتصاب. يمكن ارتداؤها لمدة تصل إلى 30 دقيقة

max. 30 min.
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מדריך שימוש
קרא לפני השימוש

 )Deluxe עם מנוע אוטומטי, דגם( Androvacuum® Premium :יש את הדגמים הבאים ®Androvacuum-הערה: ל
.)Pro עם מנוע ידני, דגם( Androvacuum® Manual-ו

 הוראות המשתמש זהות עבור כל הדגמים, עם שינויים קלים

ראשי פרקים                                עמוד

1 1. קודי QR וקישורים         
2 2. מדריך מהיר         
7         ®Androvacuum 3. אודות
8 4. רכיבי מכשיר         
9 5. אינדיקציות רפואיות         

10 6. בחר רכיבים         
11 7. מדריך לשימוש במערכת        
13 8. הוראות שימוש         
14 9. הוראות שימוש עבור חוסר תפקוד בזקפה       
15 10. הוראות שימוש לשיקום הפין        
16 11. בעיות ופתרונות נפוצים        
17 12. אמצעי זהירות         
19 13. תיק השקעות         

PremiumManual



7

3®Androvacuum אודות

ידי  על  תקין  שהמנוע  בדקו  הסוללות,  הכנסת  לאחר 
לחיצה חזקה על לחצן ההצתה.

אנא קרא תחילה )רק עבור דגם עם סוללה(:
שלב 1 – על מנת להסיר את מכסה תא הסוללות לחץ על גבי ראש החץ ודחוף כלפי מעלה. ראה תמונה 1א.

שלב 2 – הכנס את הסוללות על פי התרשים.

שלב 3 – השב את מכסה תא הסוללות למקומו

1A

במכשיר.  השימוש  לפני  בקפידה  ההוראות  את  קרא  הערה: 
תפקוד  לחוסר  להביא  עלול  השימוש  הוראות  על  הקפדה  אי 

המערכת.

ויעיל  ®Androvacuum היא משאבת פין מוכחת רפואית ברמה הגבוהה ביותר, המהווה פתרון לא פולשני, בטוח 
לביצוע שגרת שיקום הפין ומעוררת לפי דרישה זקפות מיידיות ללא תרופות כפתרון לבעיות זיקפה.

®Androvacuum מתוכננת ומעוצבת באופן ארגונומי, ומורכבת מצילינדר מותאם לכיסוי הפין, ומשאבה חשמלית 
היוצרת ואקום סביב האיזור, ומעוררת זרימת דם אל האיבר אשר תורמת לגדילת הפין.  
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רכיבי מכשיר4
שונים.  פין  גדלי  עבור  מתאם   : ריפוד   טבעת 
שהטבעת  לאחר  הפין  צינור  גבי  על  למקם  יש 

ממוקמת במקומה ולאחר הסרת הקונוס.

.לחיץ לשחרור ואקום ידני – להקטנת 
לחץ ואקום שלילי המתפתח בצילינדר

ג׳ל אטימה לשימוש עצמי

הערה: ג’ל איטום אינו כלול בחבילה, זמין רק 
בבתי מרקחת.

מערכת הטענה קונית. תואמת לחיבור

לצילינדר על מנת להקל בהלבשת טבעת סיוע הזקפה

צילינדר רפואי מתפרק.

מנוע ואקום אלקטרוני או ידני

מספק נעילה מהירה

לחצן הפעלה

טבעות לסיוע זקפה:
לסיוע לשימור זקפה. עבור עוביי פין שונים.
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אינדיקציות רפואיות5

חוסר תפקוד זקפתי 
Androvacuum® מיועדת לטיפול בחוסר תפקוד זקפתי. מליוני גברים מושפעים מכך. חוסר תפקוד זקפתי עלול 

להיות סימן לבעיה בזרימת הדם לאיבר המין או לבעיה עצבית. חוסר תפקוד זקפתי הוא במקרים רבים תופעת לוואי 
של טיפולים תרופתיים. במידה וקיים חשש לבעיה מסוג זה אנא התייעץ עם רופא מומחה. עישון וצריכת אלכוהול 

וסמים עלולים אף הם לתרום לחוסר התפקוד הזקפתי.

טיפול בחוסר תפקוד זקפתי באמצעות אנדו-ואקום מומלץ במקרים הבאים:  

עבור גברים אשר מתקשים בהשגת זקפה מלאה, בשל לחץ, התרגשות או חשש. 
 עבור גברים אשר מגיעים לזקפה בקלות אך מתקשים לשמרה לאורך זמן.

מספר  במשך  לזקפה  הגיעו  לא  אשר  לגברים  אפילו  הגילאים,  בכל  זקפה  בעיות  בעלי  גברים  עבור 
שנים.  

עבור גברים בעלי בעיות זקפה אשר אינם יכולים לקחת תרופת ממשפחת anti ED  בשל בעיות לב.     

שיקום הפין

סביבת ואקום מגבירה את זרימת דם הפנינה כשהיא גדלה. לאורך זמן, סביבת ואקום תכופה גורמת לגוף הקברנוזום 
להתרגל להסתגל למצבים אלו, ובסופו של דבר הפין ייפתח לחידוש זרימת הדם באופן עצמאי, גם ללא סביבת 
הוואקום המלאכותי. תוצאה זו מרמזת על תגובתיות מהירה וחזקה יותר של הפין לגירוי מיני. תפקוד לקוי של 

זיקפה ממושך עלול לגרום לדילול רקמת הפין ולהפחתה בזרימת הדם באיבר )אטרופיה עקב חוסר שימוש(. שימוש 
קבוע בוואקום אנדו יגרום להשפעה הדומה לזקפת לילה, יהפוך את תהליך דלדול רקמת הפין ויקדם זרימת דם 

מיטבית ותפקוד בריא של הפין. אנדו-וואקום יחזיר את הרקמות למצבן הרגיל תוך 4 שבועות משימוש קבוע, וגם 
יביא לאופטימיזציה של זרימת הדם לאיזורפין. תהליכים אלו יובילו לצמיחה מלאה של הפין ולשיפור בבריאות הפין 

ובתפקוד המיני.

טיפול בשיקום הפין ב-Androvacuum®, מומלץ ל:

עבור גברים בעלי זקפה חלשה.
עבור גברים החווים ירידה המשכית בחוזק הזקפה בשל בעיות גיל, אורח חיים נייח, שימוש באלכוהול או 

צריכת טבק, וכן לגברים בעלי בעיות כולסטרול גבוה או רמות לחץ גבוהות.
עבור גברים בעלי רמת טסטוסטרון נמוכה )TDS  או היפוגונדיזם( ולמטופלים בתחליפים הורמונלים.  

גברים לאחר כריתת ערמונית, ניתוח ערמונית ניתוח מחלת פיירוני או ניתוחי פין.
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טבעת ריפוד
 )או מתאם ייעודי אחר(

סבב ולחץ להסרה

מנוע ואקום אלקטרוני/ידני

לחצן הפעלה

לחצן לשחרור 
ואקום ידני

בחר רכיבים6

התחל בהרכבת תומך הזקפה וטבעת הריפוד הגדולים ביותר. במידה ואינך מסוגל להחזיק ואקום באמצעות   .1 
החלקים הגדולים ביותר, נסה את המידה הקטנה באה בתור עד אשר תצליח לשמר את סביבת הואקום ולהשיג 

זקפה.

קבע את הצינור על משטח חלק )צד החלק כלפי מעלה(. מקם את מערכת ההטענה הקונית בצינור הפין  .2 

שמן את כל שטח הפנים של מערכת ההטענה הקונית באמצעות ג׳ל האטימה.  .3 

אחוז את שתי הידיות של טבעת הסיוע כפי שמופיע בתרשים מטה. מקם את קצות האגודלים בחלקה העליון   .4 
של הטבעת ליד מערכת ההטענה הקונית ומשוך אותה כלפי מטה. קצוות האגודלים שלך צריכים לגלוש לאורך 
המשטח של מערכת ההטענה הקונית. מקם את טבעת סיוע הזקפה בסמוך לקצה הצינור לצורך הטענה קלה יותר 

על בסיס הפין )אין לנסות למקם את הטבעת על הצינור על ידי משיכה בידיות, הן עלולות להיקרע(.

הסר את מערכת ההטענה הקונית וחבר את הצילינדר למנוע הואקום החשמלי. סבב את הצילינדר רבע סיבוב   .5 
על מנת לנעול את המנגנון. אין להדק יתר על המידה. התקן את טבעת הריפוד בקצה הפתוח של צינור הפין.

 6.  הזרמת מים חמימים על גבי הצילינדר )טרם חיבור המנוע( יסייע למנוע הצטברות אדים בתוכו.
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מדריך לשימוש במערכת7

טבעות לסיוע זקפה

אחד מן השלבים החשובים ביותר בתהליך הוא הרכבת טבעות סיוע הקפה באופן נכון. על מנת לשמר דם באיבר המין 
הטבעת מוכרחה להיות צמודה לגמרי אך לא יותר מן הנדרש. במידה וAndrovacuum® מספקת לך זקפה טובה אך 

טבעת סיוע הזיקפה נעשית רופפת לאחר חמש דקות או פחות, יש לנסות טבעת קטנה יותר.
30 דקות הוא הזמן המקסימלי המומלץ ללבישת טבעת לסיוע זקפה. בלבישה ארוכה יותר קיים סיכון לגרימת נזק 

קבוע.
לאחר התאמת ובחירת הטבעת הנכונה, השגת זיקפה תארך דקות ספורות בלבד.

אין ללבוש את טבעת הסיוע לזמן ארוך מ30 דקות!
Androvacuum® תסייע לך להשיג זקפה מלאה ומספקת ברוב המקרים

יש להקפיד על פרק זמן של 60 דקות בין שימוש לשימוש.
אין להרדם בעת לבישת הטבעת.

אין להשתמש בטבעת לסיוע זיקפה כאמצעי מניעה.
יש להשתמש בטבעת הגדולה ביותר אשר מספקת זקפה יציבה.

אין להשתמש בטבעת לסיוע זקפה תחת השפעת סמים או אלכוהול.
שימוש תכוף בטבעת סיוע זקפה עלולה לגרום לחבורות באיבר המין )באזור בו הפין פוגש את הערווה(. 

תופעות לוואי זמניות עלולות לכלול פצעים בפין ונקודות אדומות תחת העור. יש להשתמש במים רבים 
וחומר סיכה בעת הסרת הטבעת.

אין להשתמש בחומרי סיכה מבוססי שמן כגון וזלין, מאחר והם יפגמו בטבעת הסיוע וכן בחומרים אחרים 
מבוססי לייטקס כגון קונדומים. יש להשתמש בחומרי סיכה מבוססי מים בלבד.



12

מדריך לשימוש במערכת7

לחצן שחרור ואקום ידני ויצירת סביבת ואקום.

איבר המין צריך להתמלא ולהעשות זקוף ולא כואב בתוך 10 עד 90 שניות. הנך עלול להרגיש לחץ נורמלי כשהפין 
רמת  את  להנמיך  נסה  מתמלא,  המין  כשאיבר  כאב   חש  והנך  במידה  הואקום.  מסביבת  כתוצאה  להזדקף  מתחיל 
)בעזרת אימון תוכל למצוא את רמת הואקום המתאימה לך  ידי לחיצה על לחצן שחרור הואקום הידני  הואקום על 

לקבלת זקפה מלאה(

לחצן שחרור הואקום הידני על מנת להפחת את לחץ הואקום. במידה ושוחרר ואקום רב מדי ניתן להשיבו בקלות על 
ידי לחיצה על לחצן ההפעלה.

על מנת להסיר את הפין מן הצינור, יש ללחוץ על לחצן שחרור הואקום הידני עד לשחרור מלא של הלחץ. כעת ניתן 
להסיר את הצילינדר.

רוב הגברים אשר סובלים מחוסר תפקוד זקפתי יאבדו את הזקפה לאחר הסרת איבר המין מן הצילינדר. בעיה זו ניתן 
לפתור על ידי שימוש בטבעת סיוע זקפה. מצד שני, במידה ונשארת לך זקפה לאחר הסרת הצלינדר ייתכן שאין צורך 
בשימוש בטבעת הסיוע. ייתכן שבאפשרותך לקיים חיי מין בריאים על ידי שימוש במכשיר Androvacuum® בלבד ללא 

טבעות הסיוע.

   הסרת טבעת סיוע הזקפה

   אזהרה: אין ללבוש את טבעת סיוע הזקפה לזמן ארוך מ30 דקות!

הסר את הטבעת על די משיכת הלולאות שבצידה לכיוון החוץ. הטבעת תימתח ותאפשר לדם לנוע בחזרה מן הפין. 
כעת ניתן למשוך ולהסיר את הטבעת בקלות. על מנת למנוע הסתבכות של הטבעת בשיער הערווה מומלץ להשתמש 

בקרם סיכה טרם לבישת הטבעת. 

Andropharma Vigor

Men’s health
supplement

מוּמלָץ
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הוראות שימוש 8
עבור חוסר תפקוד בזקפה:

מרח את ג׳ל האיטום על גבי איבר המין, הצד הפנימי של הצילינדר ובאיזור שיער הערווה )האיזור אשר בא במגע   .1 
עם טבעת הריפוד(. ג׳ל האיטום יסייע לשמר רמת ואקום תקינה וימנע מאיבר המין להידבק לדפנות הצילינדר.   

הכנס את איבר המין אל תוך הצילינדר והתחל בתהליך בניית הואקום. הפעל את המנוע על ידי לחיצה על לחצן   .2 
ההפעלה. לחיצה באורך של כ 10 שניות אמורה להביא לאטימה מיטבית בין המערכת לגופך. המשך ללחוץ על 
לחצן ההפעלה עד להשגת ואקום מספק. יש להשתמש ברמת הואקום הנמוכה ביותר אשר מאפשרת השגת זקפה 

יציבה.

ברגע שהושגה זקפה מספקת, משוך  את טבעת הסיוע מן הצילינדר אל בסיס הפין בעזרת קצות האצבעות. וודא   .3 
על לחצן שחרור  לחיצה  ידי  על  ניתנות לשחרור  שטבעת הסיוע ממוקמת כהלכה סביב הפין. שאריות הואקום 

הואקום הידני. מומלץ להתאמן מספר פעמים טרם תחילת השימוש בטבעות הסיוע.

לשיקום הפין:

שימוש טיפולי בAndrovacuum®, אחת ל בין 5 ל-7 פעמים בשבוע, יכול לעזור בשימור אורך הפין, בטיפול דלדול   .4 
עור והפחתת באספקת החמצן לרקמות איבר המין. שימוש סדיר בAndrovacuum® עשוי לקדם תפקוד זקפתי 
מלא. אין צורך להשתמש בטבעות סיוע הזקפה. טבעות סיוע הזקפה מיועדות לשמר זקפה קשיחה בעת קיום 
יחסי מין. בזמן טיפול כשירות מינית, אנו ממליצים לכוון להגעה לזקפה מלאה 5 פעמים או להשתמש במכשיר 

Androvacuum® במשך של 5-10 דקות. לעולם אין להפעיל את המנוע לרמת לחץ אשר גורמת כאבים.

הערה 1. לאחר השימוש בAndrovacuum® במשך 30 עד 60 יום, יש לוודא את גודל הטבעות המתאים. ייתכן שתמצא 
־שכעת באפשרותך להשתמש באחת הטבעות הרחבות יותר. שימוש בטבעת רחבה יותר עשוי לתרום לתחו

שת הנוחות בעת השימוש במכשיר.

.®Androvacuumהערה 2. במידת הצורך ניתן לקטוע את קיום יחסי המין לפחות פעם אחת על מנת לבצע שימוש חוזר ב

הערה 3. במידה וקיים צורך בשימוש בקונדום, יש הלבישו לאחר השגת זקפה.

הערה 4. לאחר השימוש, יש לשטוף את טבעת הריפוד, טבעת הסיוע והצילינדר בעזרת מים וסבון, לייבש ולאחסן. יש 
לוודא ששקית טבעת הסיוע מרוקנת מאוויר ואטומה על מנת להאריך את תקופת השימוש בה. אין להכניס 

את המנוע למים.

שים לב!

אין להדק את הצילינדר בעת קיבועו על ראש המשאבה! סבב רבע סיבוב על מנת להדק. שימוש בכח רב מדי עלול לשבור את 
המערכת. אחריות המוצר אינה מכסה תקלה זו! 



14

הוראות שימוש עבור חוסר תפקוד בזקפה 9

010203

040506

הזקפה  סיוע  טבעת  את  משוך 
הקונית  ההטענה  למערכת  מעל 
מטה עד הגעתה לחלקו התחתון 

של הצילינדר.

הסר את מערכת הטענה הקונית 
וחבר את כרית הריפוד.

גבי  על  האיטום  ג׳ל  את  מרח 
של  הפנימי  הצד  על  המין,  איבר 

הצילינדר ובאיזור שיער הערווה

תוך  אל  המין  איבר  את  הכנס 
הצילינדר.

הואקום.  בניית  בתהליך  התחל 
או  האלקטרוני  לדגם  בהתאם 

הידני שלך

את  החלק  זקפה  שהושגה  ברגע 
טבעת הסיוע לבסיס הפין. ברגע 
שהטבעת ממוקמת כהלכה ניתן 

להתחיל בקיום יחסי מין.
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גבי  על  האיטום  ג׳ל  את  מרח 
של  הפנימי  הצד  על  המין,  איבר 

הצילינדר ובאיזור שיער הערווה

תוך  אל  המין  איבר  את  הכנס 
אחוז  ידני,  דגם  עבור  הצילינדר. 
במנוע ביד ובצע תנועות למעלה 
אלקטרוני,  דגם  עבור  ולמטה. 

בצע את שלב 3.

 10 למשך  המנוע  את  הפעל 
למשך  עצור  מכן  לאחר  שניות. 
ליצור  מנת  על  שניות   10 עד   5
זה  שלב  על  חזור  ואקום.  סביבת 

עד הגעה לזקפה מלאה.

מלאה,  לזקפה  הגעה  לאחר 
שחרור  טרם  שניות  כ30  המתן 
זה  בשלב  לחץ  תחושת  הואקום. 

הינה צפוייה ונורמאלית.

את  שחרר  השניות   30 לאחר 
לחצן  על  לחיצה  ידי  על  הלחץ 

שחרור הואקום הידני.

חוזר  המין  איבר  אשר  עד  המתן 
על  וחזור  הרך  הראשוני  למצבו 
התהליך עד הגעה לזקפה מלאה.

הוראות שימוש לשיקום הפין10

30 s.

010203

040506
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בעיות ופתרונות נפוצים11

הערות טיפול סיבה אופיינית בעיה

הבעיה קשורה לחוסר נסיון 
בשימוש במכשיר. חולפת בדרך 

כלל בעזרת אימון נוסף.

שימוש ביותר ג׳ל איטום, הגברת 
הלחץ כלפי הגוף, גזיזת שיער 
הערווה, בדיקת דליפות אוויר.

היעדר לחץ ואקום בשל בריחת אוויר 
ואטימה לקויה

אי יכולת להזיג זקפה

הבעיה חולפת בדרך כלל עם 
המשך השימוש במכשיר.

ביצוע אימונים נוספים עם 
המערכת

חוסר אימון עם המערכת זקפה חלקית

במידה וניסית את הטבעות 
השונות ללא שיפור, התייעץ 

עם רופאך האישי

כמו במקרה של אי קיום זקפה, 
השתמש בטבעת סיוע קטנה יותר 

או בשתי טבעות. יש להסיר את 
הטבעת בזהירות.

איבוד לחץ ואקום בשל דליפת אוויר, 
אטימה לא מלאה, סיכה בלתי מספקת, 
כמות שיער ערווה גדולה מדי או שימוש 

בטבעת גדולה מדי

איבוד זקפה מהיר )פחות 
מ5 דקות(

הבעיה חולפת בדרך כלל 
בעזרת אימון נוסף במכשיר.

הסרת ג׳ל האטימה משק האשכים, 
המשך אימון עם המערכת, 

הטיית הצילינדר כלפי מטה בעת 
השאיבה.

׳ל איטום על גבי שק האשכים, טכניקת 
שאיבה לקויה, חוסר נסיון בשימוש 

במערכת

משיכת של עור שק האשכים

הבעיה חולפת בדרך כלל 
בעזרת אימון נוסף במכשיר.

איבה אטית יותר, המשך שימוש 
במערכת.

שאיבה מהירה מדי, משיכה בשק 
האשכים

חוסר נוחות או כאב בעת 
השאיבה.

הבעיה חולפת בדרך כלל עם 
המשך השימוש במכשיר.

שימוש בטבעת סיוע קפה רחבה 
יותר, המשך שימוש 

שימוש בטבעת סיוע קטנה מדי, חרדה טבעת סיוע הזקפה

הוספת חומר סיכה, שינוי תנוחה מחסור בחומר סיכה, לחץ באיזור רגיש בזמן קיום יחסי מין

במידה והבעיה ממשיכה לאחר 
מספר נסיונות, התייעץ עם 

רופאך האישי

המשך השימוש במערכת תקופה ארוכה ללא קיום יחסי מין, 
נפיחות בבלוטת הערמונית

בזמן שפיכה

במידה והבעיה ממשיכה לאחר 
מספר נסיונות, התייעץ עם 

רופאך האישי

שאיבה אטית יותר, פחות שאיבות. שאאיבה מהירה מדי או שאיבת יתר הופעת וצרות אדמומיות, 
גירוד או חבורות על גבי איבר 

המין.

שטיפת או חימום חומר   הסיכה 
לפני השימוש.

חסימת כלי דם אל הפין, חומר סיכה קור באיבר המין

במידת האפשר, הרכב את 
המערכת לאחר השגת זקפה 

חלקית.

חסימת כלי דם אל הפין סיבוב הפין מבסיסו
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אמצעי זהירות12

הסיכונים הפוטנציאליים שזוהו בספרות הם זמניים וכוללים: חבורות בפין, כאבי פין, חוסר תחושה של הפין וחוסר 
יכולת לשפיכה.

ייתכן שתחוש לחץ בעת השימוש בAndrovacuum®. זה נורמאלי ובטוח. עם זאת, במידה והנך חש אי נוחות 
זה עלול להיות סימן לשאיבה מהירה מדי. לחץ על לחצן שחרור הוקום הידני, המתן רגע והתחל מחדש.

איבר המין עשוי לקבל צבע כחלחל לאחר לבישת טבעת סיוע הזקפה. זו תגובה נומאלית הנגרמת כתוצאה 
מזרימת הדם אל איבר המין. הצבע הכחלחל אמור להיעלם לאחר הסרת הטבעת.

בעת  הפין  גבי  על  חבורות  או  לעור(  מתחת  קטנות  אדומות  )נקודות  ארגמנת  להתפתחות  סכנה  קיימת 
לחץ  תחת  נמצא  המין  איבר  כאשר  להתרחש  עלולות  אלו  תופעות   .®Androvacuumב הראשוני  השימוש 
ואקום רב מדי, לזמן ארוך מדי ומהר מדי, או לאחר תקופה ארוכה נטולת זקפה. במידה והבחנת בתסמינים 

אלו יש להפסיק את השימוש בAndrovacuum® עד להיעלמות התסמינים, בדרך כלל בתוך 5 עד 7 ימים. 

סביר שתחווה ירידה בטמפרטורת איבר המין. הקרירות הזו הינה תקינה ונורמאלית ובלתי מזיקה. זוהי תגובה 
טבעית לזרימת הדם המועטת באיזור כתוצאה מלבישת טבעת הסיוע.

זקפה בעלת אפקט ״ציר״. בסיס הפין עלול להסתובב מעט בעת לבישת הטבעת. במידה והנך חווה זה, יש 
לשנות את תנוחת המשגל.        

הזרע אינו זורם החוצה מאיבר המין בעת גמירה. הלחץ של טבעת סיוע הזקפה בולם את תהליך השפיכה. 
אין בכך נזק או השפעה על חווית הגמירה. הזרע יזרום החוצה לאחר הסרת הטבעת. טבעות סיוע זקפה אינן 

אמצעי מניעה ואין לבצע בהן שימוש על מנת להימנע מהריון. 

התעבות אדים בצילינדר הפין בצידו הפנימי. זוהי תוצאה ישירה של השילוב בין חום גופך וג׳ל האטימה. עיבוי 
ניתן לצמצום על ידי הזרמת מים על גבי הצילינדר טרם השימוש.

שימוש בAndrovacuum® עלול לגרום לחבלה או קריעה של כלי דם מתחת לפני העור או במבנים בעומק 
הפין או שק האשכים, וכתוצאה מכך לנפיחות דמית. חבלות בפין או אדמומיות הן אינן סיבות לדאגה יתר 
על המידה – אלו הן תופעות שכיחות במקרים בהם לא קיימת יחסי מין זמן רב. יש להעצור את השימוש 
להיזהר מפני  יש  ימים(. בעת שימוש מחודש במערכת   6 או  )כ5  עד לאחר היעלמות התסמינים  במערכת 
שימוש בלחץ ואקום גבוה מדי אשר משרה תחושת אי נוחות. בתום השימוש הסר את הטבעת בזהירות תוך 

שימוש בכמות נדיבה של ג׳ל האיטום המסיס במים.
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אמצעי זהירות12

במידה והנך חווה תסמינים של חוסר תפקוד זקפתי )לדוגמה – אי יכולת להשיג זקפה חזקה מספיק בשביל 
קיום יחסי מין( פנה לרופאך האישי טרם שימוש במערכת על מנת להימנע מגילוי מאוחר של גורמים אפשריים 

אחרים לבעיה, כגון סכרת, טרשת נפוצה, שחמת הכבד, כשל כליות כרוני או אלכוהוליזם.

אין ללבוש את טבעת סיוע הזקפה לזמן ארוך מ30 דקות. אי ציות להוראה זו עלול לגרום לכאבים, חבלות, 
שלפוחיות דמיות או אף לנזק בלתי הפיך לאיבר המין. התייעץ עם רופאך במידה ומופיעות בעיות מסוג זה 

והפסק את השימוש במערכת במידה והן ממשיכות.

חוסר הקפדה על הוראות אלה עלול להיגמר בפציעה עצמית.

בAndrovacuum® אינו מיועד לטיפול בבעיות זוגיות כגון: יצר מיני נמוך, תחושתיות מופחתת או שפיכה  השימוש 
מוקדמת.

אין להשתמש במכשיר אדרו-ואקום ללא התייעצות מוקדמת ברופא מומחה במידה והנך סובל מאנמיה חרמשית או 
תסמיניה, בעל היסטוריה רפואית של זקפות ממושכות או צורך כמויות גדולות של אספירין או מדללי דם אחרים.

שימוש לקוי במכשיר Androvacuum® או בטבעות סיוע הזקפה עלול להחמיר תסמינים רפואיים קיימים 
כגון מחלת פיירוני )מחלה הגורמת לעיוותים או כיפופים של הפין בעת זקפה(, זקפות ממושכות וחסימה 

של השופכה )בכלי השתן(.

שימוש לקוי במכשיר Androvacuum® או בטבעות סיוע הזקפה עלול להביא לנפיחות באיבר המין או לנזק 
בלתי הפיך בפין.

שימוש תכוף בטבעות סיוע זקפה עלול לגרום לחבלות בבסיס הפין )במקום החיבור של איבר המין לאיזור 
הערווה(, שלפוחיות דימות וכאבים.

תפקוד  וחוסר  הצטלקויות  סכנת  בשל  פין  שתל  הסרת  לאחר  בזהירות   ®Androvacuumב להשתמש  יש 
עתידי. בנה את לחץ הואקום בצורה הדרגתית. שים לב לחבלות או עיוותים אפשריים באיבר המין.
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Further information, updates, privacy policy, return-refund policy, disclaimer and conditions of warranty can be 
found at: www.andromedical.com

© Copyright 1995-2023 Andromedical®, Madrid (Spain).

PORTFOLIO

Increase penis size with traction therapy and treat micropenis.

Reduce penile curvature and treat Peyronie’s disease.

Improve erections with vacuum therapy and treat erectile dysfunction.

PENIS
Increase the own testosterone levels and improve penile lengthening.

VIGOR
Increase men’s sexual desire and achieve long lasting erections.

CURVATURE
Inhibit the fibrous plaque of Peyronie with natural anti-inflammatories.

Spare parts and accessories

www.andropenis.com

www.andropeyronie.com

www.androvacuum.com

www.andropharma.com

andromedical.com/shop


