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PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.303.222/0001-49

DECISAO - IMPUGNACAO EDITAL I

PROCESSO LICITATORIO N.°057/2021
PREGAO PRESENCIAL N.° 034/2021
IMPUGNACAO DO EDITAL

IMPUGNANTE: PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

| - IMPUGNACAO APRESENTADA

A empresa acredita haver irregularidade nas regras do Instrumento de Convocacao, cita que ao
verificar as condicOes para participacdo na licitacdo em epigrafe, foi percebida que a mesma,
estd “afunilando a competitividade entre fornecedores presentes no mercado”. Que a descrigdo
do item n° 18 restringem a participacdo de fabricantes, uma vez que o conjunto de caracteristicas

exigidas direcionam para determinado modelo.

Il - ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A doutrina aponta como pressuposto dessa espécie de recurso administrativo, cuja existéncia
concreta deve ser preliminarmente aferida: a manifesta tempestividade, a inclusdo de

fundamentacéo e pedido de reforma do instrumento convocatorio.

A Legislacdo no caso da Modalidade Pregdo, disciplina, que até dois dias Uteis antes da data
fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos,
providéncias ou impugnar o ato convocatorio do pregao, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a

peticdo no prazo de vinte e quatro horas.

Recebida a peticdo em 07 de julho de 2021, e, portanto, obedecendo ao prazo legal de 02 (dois)
dias Uteis de antecedéncia em relacdo a data marcada para a sesséo publica de conducao do

certame, mostra-se, portanto tempestiva.

Preenchido também o requisito de inclusdo de fundamentag&o, pois a peti¢do é fundamentada,
em tese, bem como contém ao final o pedido, ou seja: julgada procedente a impugnagdo, com
a finalidade de alterar o edital quanto ao item impugnado, e como consequéncia, seja

republicado seus termos conforme principios da Lei n° 8.666/1993.

111 - DO MERITO
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A Administracdo exigiu no edital do Pregdo em epigrafe, efetivamente no item n° 18,
equipamento com as seguintes especificagdes: “Monitores Multiparamétricos: Equipamento
portétil, contendo pardmetros basicos, monitoracdo de ecg, respiracdo, spo2, pni, temperatura,
para pacientes adultos, pediatricos e neonatal com possibilidade de configuracao de parametros
simultaneos; possuir al¢a de transporte; Peso aproximado de: 7Kg (equipamento com bateria);
Possuir botdo rotacional e tela touch screen que facilite a programacéo; Tela de LCD colorida
de no minimo 12 polegadas; Possuir tecla/menu para configuracdes de alarmes. Possuir indice
de Protecdo de no minimo: IPX2; Pressdo ndo invasiva (pré-configurado): Modos manuais,
automaticos e stat; Adulto, pediatrico e neonatal; Faixa de medigédo de pressdo pneumatica: 0
mmHg 300 mmHg, Intervalo do modo automatico programével entre 1 minuto a 4 horas; ECG
(pré-configurado): Apresentacdo de no minimo 7 curvas simultaneamente, Faixa de exibicéo
da frequéncia cardiaca: 15 bpm 350 bpm; Precisdo da exibi¢do da frequéncia cardiaca: + 1% ou
+ 2bpm, o que for maior. Deve permitir a configuracdo das formas de onda; Velocidade de
varredura: 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s. Possuir protecdo contra descarga de
desfibrilador; Possuir sensibilidade selecionavel; Armazenamento de até 140 horas de forma de
onda de ECG; Possuir detector pulso de marca-passo; RESP, Possuir medi¢éo da respiracao
pelo método de impedanciometria toracica (utilizando os eletrodos de ecg); Possuir indicacdo
da frequéncia respiratoria e apresentacdo da curva de respiracdo; faixa de medicdo de taxa: 0
rpm 150 rpm; Oximetria (SPO2) (pré-configurado): Faixa de medicdo de SpO2: 0% 100%;
Faixa de frequéncia de pulso: 0 a 300 bpm; Temperatura (préconfigurado): Faixa de medigédo
da temperatura: 0.0 °c ~ 60.0 °c; Alarmes Sonoros e visuais; Ajustaveis com 3 niveis de
prioridade: alto, médio ou baixo; para frequéncia cardiaca; Para desconexao do eletrodo; para
saturacdo; Para desconexao do sensor de oximetria; Para deteccdo e alarme de apneia; PNI,;
para temperatura. Possuir conexao com a rede do hospital e central de monitoramento; possuir
indicacdo de carga da bateria; Sistema de alimentacéo elétrica Tenséo de alimentagdo: 110 a
220, comutacdo automatica. Frequéncia de alimentagdo: 60 Hz. Bateria interna recarregavel
permitindo o funcionamento de pelo menos 90 minutos, sem utilizacdo de bateria extra e com
todos os parametros em funcionamento; Compartimento apropriado para acomodar 0s
acessorios acoplado ao equipamentos, do mesmo material da carenagem do monitor; Suporte
para fixagdo em parede; Acompanhar todos o0s acessorios necessarios para o perfeito
funcionamento dos parametros descritos; Registro na ANVISA, conforme disposicfes da lei
N°: 6.360/1976, RDC ANVISA N°: 185/2001 e legislacdes correlatas; Certificado de
conformidade a NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda IEC:2012; ABNT NBR IEC 60601-1-
2:2017; ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011; ABNT NBR IEC 60601-1- 8:2010 + Emenda
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1:2014; ABNT NBR IEC 60601- 1-9:2014; ABNT NBR IEC 60601-2-27:2013; ABNT NBR
IEC 80601-2-30:2012 + Emenda 1:2014; ABNT NBR IEC 60601-2-34:2014; ABNT NBR IEC
60601-2-49:2014;, ABNT NBR ISO 80601-2-55:2014; ABNT NBR ISO/IEC 80601-2-
56:2013; ABNT NBR ISO 80601-2-61:2015. ISO 13485.”

A Impugnante, ao apresentar as justificativas e razdes, solicitou que seja modificada tal
especificacdo afim de que ndo haja o direcionamento do item acima descrito para determinada

marca.

Nesse sentido, é valido destacar que ha vedacdo expressa em direcionamento de marcas de
produtos inclusos em licitacdo e ou de inclusdo de especificacdo que leve ao direcionamento

para determinada marca.

Observe que tal exigéncia como esta, restringe o carater competitivo da licitacdo e impede a
participacdo de empresas, 0 que é proibido por lei, de acordo com o inciso I, § 1° do artigo 3°
da Lei 8666/93, vejamos:

§1° - E vedado aos agentes publicos:

I — admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocagdo, clausulas ou condi¢Ges que
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu carater competitivo e estabelecam
preferéncias ou distingdes em razdo da naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes
ou de qualquer outra circunstancia impertinente ou irrelevante para o especifico objeto do
contrato; (Grifo nosso)

O doutrinador Marcal Justen Filho explica que o edital tem de estabelecer as regras necessarias
para selecdo da proposta vantajosa. Se as exigéncias serdo ou ndo rigorosas, isso dependera do
caso concreto. “Respeitadas as exigéncias necessarias para assegurar a selecao da proposta mais
vantajosa, serdo invalidas todas as clausulas que, ainda indiretamente, prejudiquem o carater
“competitivo” da licitacdo”. (in Comentarios a Lei de LicitacGes e Contratos Administrativos,
14° Ed, Sé&o Paulo: Dialética, 2010, p. 63).

Importante frisar, que a possibilidade autorizada pela legislacao, entendimentos doutrinarios de
mencionar marcas, é quando utilizada de forma a ser referéncia, ou seja, momento em que a

Administracdo utiliza da marca para facilitar o entendimento descritivo do produto.
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Em consulta ao setor técnico responsavel pela requisicdo do produto, nos foi informado que
pode haver a alteracdo da especificacdo do mesmo. Portanto, deve ser alterada tal especificacdo,
no sentido de que incluido produtos de diferentes marcas, atendendo assim 0s principios
constitucionais que devem ser garantidos em qualquer ato administrativo, mas para isso
demandaria tempo maior para realizacdo de nova especificagdo. Por esse motivo, solicitara a

excluséo do item em discurséo da presente licitagéo.

IV — DECISAO DO PREGOEIRO

Desse modo, presente o requisito da forma, prescrito em Lei, a impugnacao retne as condi¢des
para ser conhecida, e no mérito, o pleito da recorrente, considero parcialmente procedente,
DEFERINDO de forma PARCIAL a presente IMPUGNACAO.

Determino alteracGes pontuais ao edital do Pregdo Presencial n° 034/2021, através de

retificacdo de edital para atendimento aos principios constitucionais da legalidade e isonomia.

1) Alteracdo da Planilha de itens dos quais pretendem ser adquiridos pela
administracdo, excluindo o item de n° 18 e editando a numera¢do dos demais
itens.

2) Seja notificada a Secretaria Requisitante, para que apés a elaboracdo de
nova descri¢do do equipamento seja encaminhado ao setor de licitagdes para

publicacdo de Novo procedimento licitatorio.

Publique-se, nos termos do Edital, para conhecimento dos interessados.

Junte-se aos autos do Processo Administrativo.

Santo Antdnio do Itambé/MG, 14 de julho de 2021.

Mateus do Nascimento
Pregoeiro
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