N\ UNIVERSIDAD CATOLICA
USAT »§ ANTO TORIBIO DE MOGROVEJO"

'H'.Illll atohca

PROTOCOLO DE SEGURIDAD

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA,
PARASITOLOGIA Y GENETICA

T~ I '.,‘;/,:'_'-‘
ELABORADO)’GR/ \;REVISADO POR: APROBADO POR:

LN, Y el
= ﬁ‘," ,'..: 49
CAL ft V4 2 (/
o\ F A f///é . Decreto N2068-2020-ASOC

— Fecha: 28/02/2020

/ it
N ey ﬁﬁRngUE BERMUDEZ MALCA

COM!T ADHOC ADMINISTRAGIONGEN
ADMINISTRADOR GENERAL

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS




CODIGO: USAT- |

N PROTOCOLO DE SEGURIDAD PTELSAT 822

USAT LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA, VERSION: 3.0
insersdad Catolicy PARASITOLOGIA Y GENETICA

Pagina 2 de 16

PROTOCOLO DE SEGURIDAD
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OBJETIVO

Establecer las pautas fundamentales de trabajo para el uso seguro de los laboratorios de
la Universidad Catélica “Santo Toribio de Mogrovejo’, con la finalidad de que sean
adoptados e incorporados dependiendo del tipo de actividad que se desarrolle;
garantizando de dicha forma la seguridad e integridad tanto de los coordinadores,
asistentes/técnicos de laboratorio como de toda la comunidad universitaria y el medio

ambiente.

ALCANCE

El presente protocolo de trabajo seguro es aplicable a todos los coordinadores, asistentes,
técnicos, docentes y estudiantes de la comunidad universitaria “Santo Toribio de
Mogrovejo” que ingresen a desarrollar actividades rutinarias y ho rutinarias en el
Laboratorio de Microbiologia y parasitologia de la Universidad.

La informacion debe ser extendida al personal encargado de dar la limpieza y el
mantenimiento al laboratorio para que sea de su conocimiento las normas de

cumplimiento obligatorio.

RESPONSABILIDADES
3.1 COORDINADOR DE LABORATORIO/ ASISTENTE

a) Conocer el Protocolo de Seguridad del Laboratorio y dar cumplimiento a las
medidas planteadas en su respectiva area de trabajo.

b) Capacitar al personal a su cargo en las medidas de seguridad que deben cumplir
en el laboratorio.

) Realizar un control periédico respecto al cumplimiento de las medidas de
seqguridad e implementar las acciones correctivas en caso de existir riesgo de
accidentes.

d) Informar al docente sobre los requerimientos de seguridad que se deben sequir
y que generan riesgo para la salud del usuario (estudiante).

e) Mantener en buenas condiciones los materiales para las practicas.
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g)

h)

Mantener en buenas condiciones de seguridad toda la implementacion necesaria
para contener una emergencia (Duchas de emergencia, extintores, botiquin de
primero auxilios, entre otros).

En caso de ocurrir algiin accidente, sera responsable de avisaren forma inmediata
de lo sucedido al Médico Ocupacional de la Universidad.

En caso de ocurrir un incendio sera responsable de dirigir a los alumnos O
usuarios por las salidas de emergencia a los puntos de reunién previamente

establecidos.

3.2 DOCENTES

a)

b)

c)

d)

Conocer el Protocolo de Seguridad del Laboratorio y dar cumplimiento a las
respectivas medidas planteadas.

Es el responsable de velar por el cumplimiento de las normas y medidas de
bioseguridad, por parte de los estudiantes, al interior del laboratotio cada vez
que dicte alguna sesion de aprendizaje practica en el laboratorio.

Dar las indicaciones bésicas a los estudiantes sobre los riesgos a los cuales estan
expuestos y cuales son las medidas de seguridad para evitar la ocurrencia de los
accidentes.

Exigir a los estudiantes el uso de los elementos de proteccion personal requeridos

para las practicas de laboratorio.

3.3 USUARIOS (ESTUDIANTES, ADMINISTRATIVOS Y/O VISITANTES)

a)

b)

q

d)

Conocer el Protocolo de Seguridad del Laboratorio y dar cumplimiento a las
respectivas medidas planteadas.

Conocer el IPER-C del laboratorio y tener en cuenta las recomendaciones
establecidas.

Utilizar los elementos de proteccion personal requeridos para el ingreso a
laboratorio, segun las practicas que correspondan.

Los EPP utilizados para el cumplimiento de sus actividades deben estar en buenas

condiciones y proporcionar necesaria para la operatividad de la tarea.
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e) Los estudiantes deben realizar Unica y obli

programadas en sus practicas/guias de estudio, o ensu defecto

el docente.

gatoriamente las actividades

las indicabas por

f) Todas las actividades deben desarrollarse de forma segura, evitando en todo

momento la sobreexposicion al peligro.

g) De identificarse algin riesgo que pued

el estudiante debe suspender el proceso y comunicar in

a conllevar a algun incidente o accidente,

mediatamente al docente

o asistente que estuviese presente en laboratorio.

4. TIPOS DE PELIGROS IDENTIFICADOS

z z =7
CLASIFICACION DESCRIPCION
Agentes biologicos: virus, bacterias, hongos, parasitos y
otros tipos de microorganismos susceptibles de estar
contenidos o no en secreciones bioldgicas. Picaduras de
Biologicos ' . B
insectos, contacto con muestras, esporas y manipulacion
de residuos peligrosos.
Fluidos Bioldgicos: Sangre
Quimicos Liquidos, gases y vapores, etc.
Ergonémicos Postura por tiempo prolongado
Condiciones de tarea, caracteristicas del grupo social y de
Psicosociales L _
la organizacion del trabajo.
Conexiohes inseguras, equipos en altura, pisos
Condiciones inseguras )
deslizantes.
Manipulacién de equipos, herramientas, materiales
Mecanico
punzocortantes

5. TRABAJAR CON SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

5.1 NORMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Para la realizacion de una préctica segura, es importante realizar las siguientes pautas:
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a)

b)

Q)
d)

a)
h)

0)
p)

q)
r)

s)
t)

Quitarse todo implemento como: relaj, anillos, cadenas; antes de ingresar al
laboratorio. Disponga sus objetos personales en el lugar destinado para tal
fin, No dejarlos nunca sobre la mesa de trabajo.

No emplear cosméticos (maquillarse) en el laboratorio, éstos pteden
absorber sustancias quimicas.

Llevar el cabello sujetado

La vestimenta debera ser apropiada y cémoda, que facilite la movilidad

para la actividad que se desarrolla en los laboratorios. Debe cubrir areas
considerables de la piel como los son pantalones (jeans), blusas con
mangas.

Use calzado cerrado que cubra completamente el pie.

Si tiene alguna herida, clibrala para evitar contaminarse.

Mantenga las zonas de paso libre de obstéaculos.

Lavese las manos al entrar y salir del laboratorio, y cuando se tenga contacto
con alguin producto quimico.

Familiarizarse con las sustancias, equipos y/o materiales que se van a
manejar.

Utilizar equipo de proteccion personal.

Mantenga en orden y limpieza los lugares de trabajo, antes, durante y
después de la ejecucién de cualquier tarea.

No consumir alimentos ni tener bebidas cerca del area de trabajo.

Manejar los residuos de forma responsable.

Notificar a la persona responsable de la practica/laboratorio del inicio y final
de una actividad experimental.

Notificar cualquier irregularidad en sustancias, equipos y/o materiales.

No dejar nunca funcionado un equipo.

No desarrollar un experimento sin supervision.

No juegue o haga bromas en el laboratorio; los laboratorios son un lugar
setio de estudio y de trabajo.

Al transitar por el laboratorio debe hacerlo con precaucion.

No corra dentro del laboratorio, en casos de emergencia mantenga la calma,

transite rapidamente y conserve la calma.
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u)
v)

w)

X)

|dentificar la localizacién de equipos de seguridad y puertas de emergencia.
Repasar el procedimiento que se debe seguir en caso de emergencias.
Respetar las sefiales de seguridad y las indicaciones dadas por el responsable
de la préctica/laboratorio.

No dar por hecho el conocimiento de todos los riesgos y los procedimientos

a seguir.

5.2 NORMAS DE SEGURIDAD

a)

b)

g)

h)

J)

Al ingresar al laboratorio usted debe seguir las indicaciones del personal a
cargo y/o asistente de laboratorio.

Identifique la ubicacién y uso de los equipos de seguridad con que cuenta el
laboratorio (Ej. Duchas corporales, sistemas lavaojos, etc.).

Consulte las fichas de seguridad de los productos quitnicos a ser utilizados,
léalas  detenidamente y comprenda el numeral “Controles de
exposicion/proteccion personal”.

Antes de utilizar un determinado compuesto, lea detenidamente las
etiquetas de las sustancias quimicas o mezclas que se emplearan.

Conozca la metodologia y procedimientos para el trabajo a realizar en el
laboratorio.

Utilice los Elementos de Proteccion Personal, de acuerdo al riesgo al cual esta
expuesto y determinados para el tipo de trabajo que realice (gafas, guantes,
mascara, etc); reviselos continuamente para que sepa reconocer cudl es el
momento de renovarlos, limpielos y desinféctelos frecuentemente, para que
asi cumplan con la funcién de protegetlo.

Recuerde que los elementos de proteccién personal son de uso individual e
intransferible

No se debe emplear recipientes alimenticios para contener productos
quimicos.

No utilice vidrio agrietado, el material de vidrio en mal estado aumenta el
riesgo de accidente.

Compruebe la temperatura de los materiales antes de cogerlos directamente

con las manos.
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k) Deseche los residuos en los recipientes o contenedores tal como esté

m)

n)

0)

indicado en el ltem 6 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Al finalizar actividades debe recoger materiales, reactivos, equipos, etc.
Debe asequrarse de la desconexién de equipos, agua y gas al terminar el
trabajo.

Antes de salir del laboratorio quitese los elementos de proteccion y
ubiquelos en el espacio destinado para tal fin.

Los visitantes, sin importar la razén de su visita deben estar autorizados antes
de entrar al laboratorio, y dependiendo de la actividad que vayan a realizar,

deben utilizar obligatoriamente bata y elementos de proteccion personal.

5.3 ELEMENTOS DE PROTECCION GENERAL

a)

b)

Q

d)

e)

Lavamanos: Recipiente que sirve para lavarse las manos, y esta formado por
un depésito de agua con un caiio, una llave y una pila.

Ducha de emergencia: Constituyen el sistema de emergencia mas habitual
para casos de proyecciones con riesgo de quemaduras quimicas e incluso
fuego en la ropa. La ducha debe proporcionar un caudal de agua potable
suficiente para empapar a una persona completa e inmediatamente; hay que
procurar que el agua no esté fria (20°C- 35°C).

Neutralizador: Elemento de actuacién y proteccion para emergencia en caso
de derrames o vertidos. Estaran en funcién de la actividad del laboratorio y
de las sustancias empleadas por lo cual se debe disponerse de agentes
especificos para acidos, bases, disolventes organicos.

Extintor portatil: Es un aparato que contiene un agente extintor (producto
cuiya accién provoca la extincién) en su interior, que puede ser proyectado o
dirigido sobre un incendio por accién de una presion interna, con el fin de
apagar el fuego en su fase inicial. Puede transportarse y operarse a mano.
Botiquin de primeros auxilios: Es el recurso basico para la prestacion y
atencién en primeros auxilios, ya que en él se encuentran los elementos
indispensables para dar atencién inicial a las personas que sufren alguna
lesion o evento y en muchos casos pueden ser decisivos para evitar

complicaciones y salvar vidas.
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6. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

En el laboratorio de Microbiologia y Parasitologia se generan tanto residuos comunes
como biocontaminados, punzocortantes y especiales. Los residuos comunes se
disponen de manera tal que son colectados por la Municipalidad Provincial de
Chiclayo para su disposicion final.

Los residuos biocontaminados, punzacortantes y los especiales son recolectados por
la Empresa Operadora de Residuos Sélidos (EO-RS) contratada quien se encarga de su
disposicion final, previamente son almacenados en el sitio de almacenamiento
temporal desde donde son recolectados.

Para la correcta manipulacion de estos residuos, revisar los PROCEDIMIENTOS DE
ELIMINACION DE RESIDUOS COMUNES, PROCEDIMIENTO DE ELIMINACION DE
RESIDUOS BIOCONTAMINADOS, PROCEDIMIENTO DE ELIMINACION DE RESIDUOS
PUNZOCORTANTES Y PROCEDIMIENTO DE ELIMINACION DE RESIDUOS ESPECIALES.

7. PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO N° 01

DENOMINACION | DISENO Y DESARROLLO DE LA SESION PRACTICA

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL MAQUINARIA

MASCARILLAS, GUANTES, GUARDAPOLVO,
LENTES PROTECTORES, GORROS.

ESTEREOSCOPIOS

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

AUTOCLAVE, CAMARA DE BIOSEGURIDAD,
MICROSCOPIQS, CENTRIFUGA,

a)

b)

d)

El Coordinador de asignatura debera entregar por medio virtual (correo electrénico)
y de manera digital al Coordinador y Asistentes de Laboratorio la Guia de Practicas
de Laboratorio al inicio de cada semestre académico o en su el protocolo de Practicas
una semana antes del desarrollo de la misma.

El Asistente de laboratorio debera asegurarse de que todos los equipos estén
enchufados antes del inicio de la practica

El docente debera encender los equipos que se utilizaran en la parte practica
(monitor, CPU, proyector, microscopio, centrifuga, etc.)

El personal deberd usar su equipo de proteccion personal (EPP) en el desarrollo de
toda la clase
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e) Al ingresar a practica los estudiantes colocan sus pertenencias en los estantes
respectivos y se ubican en las mesas de trabajo (8 por mesa)

f) Explicacion del docente de la guia de practica, incidiendo en el cumplimiento de las
normas de bioseguridad

g) Desarrollo de la practica bajo la supervisién de los docentes.

h) Si el estudiante utiliza el microscopio, se hara bajo la supervision del docente

i) En caso se produzca un accidente con la muestra biologica (QUEBRAR lamina o
placa Petri) se debe informar inmediatamente.

j) Recoger los vidrios rotos con pinzas o guantes adecuados y colocarlos en recipientes
de bioseguridad

k) Si se ha trabajado con laminas y laminillas, éstas se deben colocar en recipientes
conteniendo lejia para luego ser puestas en el interior de la autoclave.

[) Al terminar la préctica el personal Asistente de laboratorio recogera todo el material
con el que se ha trabajado.

m) Las placas Petri con cultivos microbiolégicos y el material de vidrio empleado deben
ser colocados en la autoclave para posteriormente ser eliminados como residuos
biocontaminados, este debe estar protegido con papel en cantidad adecuada para
evitar el dafio en la bolsa de residuos biocontaminados. Si hubiese residuos de vidrio
conteniendo material esterilizado, debe ser dispuesto en los contenedores de
residuos punzocortantes.

n) Antes de ser guardados los microscopios, se chequea su buen funcionamiento y su
limpieza de oculares y objetivos.

o) Docente y alumnos eliminardn en los contenedores adecuados el material
descartable (guantes, mascarillas, gorros), posteriormente se lavaran las manos y se
sacaran el guardapolvo antes de salir del laboratorio.

CONSIDERACIONES

o El material biol4gico serd manipulado SOLAMENTE por el docente.
o Antes del inicio de cada practica el docente explicaré las normas de Bioseguridad
que se deben cumplir en el Laboratorio.

PROCEDIMIENTO N° 02

DENOMINACION | PREPARACION DE MEDIOS DE CULTIVO

‘N EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL MAQUINARIA
MASCARILLAS, GUANTES, GUARDAPOLVO, | AUTOCLAVE, CAMARA DE BIOSEGURIDAD,
LENTES PROTECTORES BALANZA DIGITAL, HORNO MICROONDAS

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

a) El personal de laboratorio debe portar con todo su equipo de proteccién personal.
b) Chequear el buen estado de los agares y/o reactivos a preparar.
c) Poner en funcionamiento la cdmara de bioseguridad y la balanza digital.
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de medios.

autoclave.

d) Pesar el material necesario a utilizary en la cabina procedera a realizar la preparacion
e) Utilizar el microondas para disolver los medios y los acondicionara para llevarlos al

f) Chequear la autoclave y programar el tiempo de esterilizado.

g) En caso de algin desperfecto, se procedera a apagar el equipo e informar al
coordinador del laboratorio. Si existiese alguna quemadura por el vapor, se traslada a
tépico USAT para su atencion inmediata (anexo 1542).

h) Pasado el tiempo de esterilizado se procedera a enfriar los medios para luego
colacarlos en la refrigeradara hasta su posterior usa.

CONSIDERACIONES

o Todos los equipos seran manipulados SOLAMENTE por el personal de laboratorio.

PROCEDIMIENTO N° 03

DENOMINACION

ACTUALIZACION DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS Y
VERIFICACION DE PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

GUANTES, GUARDAPOLVO,

CORRECTIVO
5 EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL MAQUINARIA
MASCARILLAS, PROTECTOR DE CABELLO, | LISTADO E INVENTARIO DE INSUMOS,

MATERIALE SY EQUIPOS ( KARDEX)

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

a) El personal de laboratorio debe portar con todo su equipo de proteccion
personal dependiendo de la actividad a realizar para este procedimiento.

b) Coordinar con el asistente de laboratorio la verificacion y revision del estado
de materiales, insumos y equipos antes y al finalizar cada semestre académico.

¢) Coordinar con el area respectiva la verificacion y seguimiento del Plan de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos

CONSIDERACIONES

e Todos los equipos seran manipulados SOLAMENTE por el personal de laboratario.

;QUE HACER EN CASO DE ACCIDENTE?

En caso de ocurrir algin incidente (amago de incendio, activacion de alarma, fuga de gas,

etc.) o accidente (menor o complejo), deberd comunicarse de forma inmediata al Centro

de Control con el anexo 2222 mediante el teléfono ubicado en el laboratorio, debiendo
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detallar la situacién y personas afectadas (docente, alumno, visitante), aguardando la

respuesta del mismo.

Cuando se presente la necesidad de un tratamiento de emergencia, siga estas reglas

basicas:

Evite el nerviosismo y el panico.

Si se requiere accién inmediata para salvar una vida (respiracion artificial, control
de hemorragias, etc.) haga el tratamiento adecuado sin demora.

Haga un examen cuidadoso de la victima.

Nunca mueva a la persona lesionada, a menos que sea absolutamente necesario
para retirarla del peligro.

Avise al médico inmediatamente.

a) Fuego: Es responsabilidad de todo el personal universitario dejar bien visibles los

elementos de lucha contra incendios y libres en todo momento las vias de

evacuacion.

Si detecta un incendio:

Comunique la emergencia usando los pulsadores de alarma o comunicarse con
el Coordinador de Seguridad Patrimonial (Anexo 1191 / celular 979357815)

Si se encuentra capacitado y la intervencion no entrafia peligro, intentar
extinguir el fuego. Si no, desaloje la zona cerrando las puertas y ventanas, si la

maghnitud del fuego lo permite.

Si se encuentra atrapado por el fuego:

Cierre las puertas entre usted y el fuego. Tape las ranuras alrededor de las
puertas y aberturas, valiéndose de trapos o alfombras. Méjelas si tiene agua
cercana.

Busque un cuarto con ventana al exterior. Si puede, abrala levemente.

Gatee. Utilice un trapo himedo para respirar y evite la inhalacion de humo.

b) Quemaduras

Acudir al médico inmediatamente

No utilizar cremas y pomadas grasas.

¢) Cortes

Si es un corte leve, proceder a lavar bien con abundante agua corriente y tapar

conh venda o aposito adecuado.
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Si es un corte grande en zonas riesgosas lleve a la victima de inmediato al topico

USAT.

d) Heridas con hemorragias

Se puede parar o retener la hemorragia colocando una venda o gasa limpia
sobre la herida y presionando moderadamente.

Si la hemorragia persiste, aplique presion constante, en la zona de la herida y
ajuste fuertemente. Nunca aplique torniquete.

Acueste al paciente y trate de mantenerlo abrigado.

Conduzca a herido al hospital.

e) Vertidos accidentales sobre la piel

Lavar rapidamente con abundante agua corriente.
Sacar la ropa contaminada lo antes posible.
Las duchas de seguridad seran utilizadas en aquellos casos en que la zona

afectada del cuerpo sea grande.

f) Salpicaduras en piel y ojos

Lavar con abundante agua corriente.

Acudir al médico inmediatamente.

g) Actuacién en caso de inhalacion de productos quimicos

Conduce inmediatamente la persona afectada a un sitio con aire fresco.

Acudir al médico inmediatamente.

Si el vapor téxico se trata de un gas, utiliza el tipo adecuado de mascara para
gases durante la aproximacion a la persona afectada.

Si la mascara disponible no es la adecuada, sera necesario aguantarse la
respiracion el maximo posible mientras se esté en contacto con los vapores

toxicos.

h) Actuacion en caso de contaminacién con material biologico

Acudir al Centro de Salud mas cercano

Seguir el tratamiento preventivo indicado (profilaxis, vacunacién, etc)

i) Actuacién en caso de fugas de gas

En caso de fugas de gas inflamable sin llama:

Si es posible, cierre la llave del gas.
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No utilice llamas ni aparatos eléctricos en la zona donde pueda extenderse la
fuga de gas.
Si la fuga no puede eliminarse, impida su propagacion y la entrada de personas

a la zona afectada.

Si se tratarse de fugas de gas inflamable con llama:

En caso de producirse un fuego todas las botellas de gas expuestas al calor
pueden explotar, con el consiguiente peligro de proyeccién de elementos de la
botella, trozos de ella y gas contenido.

Si es posible, cierre la llave del gas.

Avise al Servicio de Bomberos.

Aunque el fuego se apague, el riesgo aun subsiste.

Aquellas botellas que se hayan visto afectadas por el fuego no deberan ser
manipuladas.

Si la operacion no conlleva riesgo, evacue el mayor niimero posible de botellas

no afectadas.

VIGILANCIA DE LA SALUD

De acuerdo al Protocolos de Examenes Médicos Ocupacionales y Guias de Diagnéstico

elaborado por el MINSA, la vigilancia de la salud es el proceso de recoleccion de

informacion y analisis sistematico que abarca todas las evaluaciones hecesarias para

proteger la salud del trabajador, con el objetivo de detectar los problemas de salud

relacionadas al trabajo y controlar los factores de riesgos.

Este proceso sera realizado por el Médico Ocupacional, bajo la responsabilidad del

empleador, de acuerdo a los procedimientos establecidos y que se mencionan a

continuacion:

USAT-PRO-SST-19: Procedimiento para la elaboracion y ejecucion del programa
anual de capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo.

USAT-PRO-SST-20: Procedimiento para el Manejo de Botiquines de Primeros
Auxilios.

USAT-PRO-SST-21: Procedimiento de Vigilancia Medico Ocupacional.
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- USAT-PRO-SST-22: Procedimiento de Examenes Médicos Ocupacionales.

_ USAT-PRO-SST-23: Procedimiento de Investigacién de Enfermedades
Ocupacionales.

_ USAT-PRO-SST-24: Procedimiento para la Proteccion de la Mujer Gestante y en
edad Fertil.

_ USAT-PRO-§5T-25: Procedimiento de Reincorporacion laboral.

10. ANEXOS
EMERGENCIAS
ENTIDAD TELEFONO
Centro de control Anexo 2222
Tépico USAT Anexo 1542
074-606200- Anexo 1257/
Coordinador de Seguridad Patrimonial Celular:979742465
Hospital Regional Lambayeque (074) 480440
Hospital Regional Docente Las Mercedes (074)229341
Hospital Belén de Lambayeque (074)281190
Hospital Luis Heysen Inchdustegut (074) 208035
Hospital Nacional Almanzor Aguinaga (074)237776
Hospital Privado Metropolitano (074)228802
Clinica Chiclayo (074)227928
Clinica El Pacifico (074)228585
Cia. de Bomberos N° 27 (074)222422 / (074)23333
Electronorte S.A. (074)481200
Radio Patrulla (074)778098 / 105
Comisaria del Norte (074)229697
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11. CONTROL DE MODIFICACIONES

REVISION FECHA MODIFICACIONES
Version: 1.0
Version: 2.0 | 29/12/2017 iTEM 4. TIPOS DE PELIGROS IDENTIFICADOS:

Peligros Biolégicos: en el texto se incluye el término "y
otros tipos de microorganismos”.

iTEM 5.2 NORMAS DE SEGURIDAD:

Se suprime el principio “Kit de derrames” de la letra b); se
maodifica la letra K} “con el texto “tal como esté indicado
en el ftem 6 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS".

iTEM 5.3 ELEMENTOS DE PROTECCION GENERAL:
En la letra c), no corresponde considerar al mercurio.

fTEM 6 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS:
Se modifica el texto agregando “se denheran tanto
residuos comunes como biocontaminados y especiales”
ademas del texto “previamente son almacenados en el
sitio de almacenamiento temporal desde donde son
recolectados”.

iTEM 7 PROCEDIMIENTOS:

Se madifica la denominacion “DESARROLLO DE LA CLASE
PRACTICA" por el texto “DISENO Y DESARROLLO DE LA
SESION PRACTICA”".

Equipos de Proteccion Personal: se adiciona el término
"gorros” como un EPP- ademas en Equipos, Herramientas:
se adicionan los términos “microscopios, centrifuga,
estereoscopios”.

- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: se modifica la letrai) y
)

Procedimiento N°02: PREPARACION DE MEDIOS DE
CULTIVO-- Equipos, Herramientas y Maquinaria: se
adiciona balanza digital, horno microondas.

Se anadio la letra a)

La letra a) cambio de posicion pasando a ser la letra b),
ademas se modificod el término “técnico de laboratorio”
por "Asistente de laboratorio”.

La letra b) cambio de posicién pasando a ser la letra ¢). Lo
mismo se aplico para las letras siguientes.
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iTEM 9 VIGILANCIA DE LA SALUD:
Se actualizan los conceptos.

iTEM 10 ANEXOS:
Se actualizan datos telefonicos.

REVISION

FECHA

MODIFICACIONES

Version: 3.0

17/02/2020

Se cambié la denominacién de Protocolo de Seguridad
de Microbiologia y Parasitologia a Protocolo de
Seguridad de Microbiologia, Parasitologia y Genética.

Se aiiadié todo lo correspondiente de Genética del
protocolo de seguridad del laboratorio de
Embriologia y Genética; al Protocolo de Seguridad de
Microbiologia, Parasitologia y Genética.

iTEM 3: RESPONSABILIDADES:

- [tem 3.1. En letra d) se modifico el término “material
diddctico” por el término "los materiales”

- [tem 3.2. Docentes: en la letra c) y d) se modifico el
término “alumnos” por el término “estudiantes”.

- [tem 3.3. Usuarios: En la letra c), se modifico texto
anadiendo el término "para el ingreso a".

- Se agrego la letra d),e),f),g).

iTEM 4. TIPOS DE PELIGROS IDENTIFICADOS:
Se reemplaza el texto por el término "Fluidos Bioldgicos:
Sangre".

iTEM 7 PROCEDIMIENTOS:

Se agregd el Procedimiento N° 03 “ACTUALIZACION DE
MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS Y VERIFICACION DE
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

iTEM 9 VIGILANCIA DE LA SALUD:
Se actualizan los conceptos.

iTEM 10 ANEXOS:
Se actualizan datos telefonicos.




